
 

TÜRKÇE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULLANIM TALİMATLARI 
KILAVUZU 

 

Micropace Kardiyak Stimulanı 
 

EPS320B/BT 
StimCor™ 
StimLab™ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 KARDIAK STIMULATOR 

TÜRKÇE 

Yayınlayan: 

Boston Scientific Corporation 

 300 Boston Scientific Way 

 Marlborough, MA 01752 

USA 

 USA Customer Service 888-272-1001 

 

 

Micropace Pty. Ltd 

41/159 Arthur Street 

Homebush West, NSW 2140 

Australia 

 

 

Boston Scientific Tıp Gerecleri Ltd. Sti 

Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gokay Cad.  

No.45-1 34662 Üsküdar İstanbul  

Türkiye 

  

 

 

 

Micropace Kardiyak Tetikleyici 

Kullanım Talimatları Kılavuzu 

EPS320 & StimCor™ & StimLab™ Micropace Parça Sipariş No. MP3425 

Sürüm Türkçe V1.6,11/04/2023 

Aşağıdakiler için geçerlidir:  

Micropace Yazılım sürümü 4.0 

SGU Bellenim Sürümü 4.76 

https://micropaceep.com/customer-support/downloads/

 



KULLANIM TALİMATLARI KLAVUZU 

TÜRKÇE 

Yayınlayan: 

GE Medical Systems Information Technologies, Inc 

8200 West Tower Ave 

Milwaukee, WI 53223  

USA 

 

 

 

Micropace Pty. Ltd 

41/159 Arthur Street 

Homebush West, NSW 2140 

Australia 

 

 

Türkiye’ye İthalatçı  

GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti. 

Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8 

34394 Sisli-Istanbul Türkiye 

 

 

 

 

 

Micropace Kardiyak Tetikleyici 

Kullanım Talimatları Kılavuzu 

EPS320 & StimCor™ & StimLab™ Micropace Parça Sipariş No. MP3425 

Sürüm Türkçe 1.6, Yayın tarihi: 11/04/2023 

Aşağıdakiler için geçerlidir:  

Micropace Yazılım sürümü 4.0 

SGU Bellenim Sürümü 4.76 
 





 

TÜRKÇE   i   

İÇİNDEKİLER 
 
11 GİRİŞ VE ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER .......................................................................................... 1 

1.1 CİHAZ HAKKINDA AÇIKLAMALAR ................................................................................................... 1 
1.1.1 Stimulator Tanımı .............................................................................................................. 1 
1.1.2 Birlikte Sağlanan Dokümantasyon ..................................................................................... 1 
1.1.3 Kullanım Amacı .................................................................................................................. 1 
1.1.4 Kullanım Endikasyonları .................................................................................................... 1 
1.1.5 Çalışma Ortamı .................................................................................................................. 1 
1.1.6 Contraindications ............................................................................................................... 1 

1.2 UYUMLU EKİPMANLAR .................................................................................................................. 2 
1.3 HASTA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR ............................................................................ 2 

1.3.1 Genel Uyarılar .................................................................................................................... 2 
1.3.2 Micropace Stimülatör’üne özel Uyarılar ............................................................................. 3 
1.3.3 Micropace Stimülatörünün RF Ablasyon Ekipmanları ile kullanımına yönelik uyarılar ...... 4 

1.4 EPS320 STİMÜLATÖRÜNÜN KULLANIMI SIRASINDA ALUNMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER .............. 4 

22 CİHAZIN DEĞERLERİ, SINIFI VE SERTİFİKASYONU .................................................................. 6 

33 KOPYALAMA HAKKI, GARANTİ VE FERAGATNAME ................................................................ 7 

44 SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI .................................................................................................. 8 

55 EPS320 AİLESİ KARDİYAK STİMÜLANLARI ............................................................................. 13 
5.1 SİSTEMİN TANIMI ....................................................................................................................... 13 

66 EPS320B/BT KONFİGÜRASYONU .............................................................................................. 14 
6.1 SİSTEMİN TANIMI ....................................................................................................................... 14 
6.2 SİSTEM BİLEŞENLERİ ................................................................................................................. 14 
6.3 EPS320B/BT OPSİYONEL MONTAJ AKSESUARLAR ..................................................................... 17 

77 STIMCOR™ KONFİGÜRASYONU ............................................................................................... 18 
7.1 SİSTEMİN TANIMI ....................................................................................................................... 18 
7.2 NASIL TESLİM EDİLİR ................................................................................................................. 18 
7.3 SİSTEM BİLEŞENLERİ ................................................................................................................. 19 
7.4 STİMCOR™ OPSİYONEL MONTAJ AKSESUARLAR ........................................................................ 19 

88 STIMLAB™ KONFİGÜRASYONU ................................................................................................ 20 
8.1 SİSTEMİN TANIMI ....................................................................................................................... 20 
8.2 NASIL TESLİM EDİLİR ................................................................................................................. 20 
8.3 STİMLAB SİSTEM BİLEŞENLERİ ................................................................................................... 21 
8.4 STİMLAB™ OPSİYONEL MONTAJ AKSESUARLAR ......................................................................... 22 

99 TESİSAT ........................................................................................................................................ 23 

1100 EPS320 KARDİYAK STİMÜLATÖRÜNÜN KULLANIMI .......................................................... 24 
10.1 STİMÜLAN BAĞLANTI KUTUSUNUN BAĞLANMASI .......................................................................... 24 
10.2 SİSTEMİN AÇILMASI ................................................................................................................... 24 
10.3 BİLGİSAYARIN KULLANIMI ............................................................................................................ 24 
10.4 BİLGİSAYARIN KURULUMU .......................................................................................................... 25 
10.5 SGU YERİ BELİRTEN .................................................................................................................. 25 

1111 KLAVYENİN VE DOKUNMATİK EKRANIN KULLANIMI ......................................................... 26 
11.1 NÜMERİK KLAVYE ...................................................................................................................... 29 
11.2 STİMLAB ™ BAŞUCU KONTROL ÖZELLİKLERİNİ KULLANMA .......................................................... 30 

11.2.1 Giriş Cihazı Kontrolü ........................................................................................................ 30 
11.2.2 Local/Remote Indicator: ................................................................................................... 30 

1122 STİMÜLATÖR YAZILIMININ KULLANILMASI ......................................................................... 31 
12.1 HELP – YARDIM İŞLEVİ ............................................................................................................... 31 
12.2 EĞİTİM VİDEOLARI ..................................................................................................................... 31 
12.3 YARDIM ARAMA ......................................................................................................................... 31 
12.4 ANA STİMÜLATÖR EKRANI .......................................................................................................... 31 
12.5 PACİNG PARAMETRELERİ ........................................................................................................... 32 



 KARDIAK STIMULATOR 

ii TÜRKÇE 

12.6 TEMEL PACİNG .......................................................................................................................... 32 
12.7 USİNG THE STİMULATOR SOFTWARE PROTOCOLS ....................................................................... 33 
12.8 PACİNG PROTOKOLLERİ ............................................................................................................. 34 

12.8.1 Protokol Seçimi ve Yeniden Adlandırılması ..................................................................... 34 
12.8.2 Pace Protokolleri .............................................................................................................. 34 
12.8.3 Threshold – Eşik Protokolü .............................................................................................. 34 
12.8.4 Nodal_ERP Protokolü ...................................................................................................... 35 
12.8.5 Multi_Sx Protokolü ........................................................................................................... 35 
12.8.6 Wenckebach Protokolü .................................................................................................... 35 
12.8.7 Rsynced_Sx Protokolü .................................................................................................... 35 
12.8.8 SNRT* Protokolü ............................................................................................................. 36 
12.8.9 Burst_Pace Protokolü ...................................................................................................... 36 
12.8.10 AV Atrio-ventriküler Gecikmeli Protokol ....................................................................... 36 
12.8.11 Overdrive Pace ve ATP Protokolleri ............................................................................ 36 
12.8.12 Özel Protokoller ............................................................................................................ 37 

12.9 YAZILIMIN AYARLANMASI ............................................................................................................ 39 
12.10 SES KONFİGÜRASYON ............................................................................................................... 39 
12.11 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ ............................................................................................................. 39 
12.12 YAZILIM HATA MESAJLARI .......................................................................................................... 40 
12.13 EK YAZILIM MESAJLAR ............................................................................................................... 41 

12.13.1 Tavsiye Niteliğindeki İşaretler ...................................................................................... 41 
12.13.2 Metin Mesajları ............................................................................................................. 43 

12.14 PROGRAMIN AYARLANMASI – CONFIG – KONFİGÜRASYON MENÜSÜ ...................................... 44 

1133 EPS320 STIMULUS ÜRETEÇ BİRİMİ ....................................................................................... 47 
13.1 EPS320 STİMULUS ÜRETEÇ BİRİMİNİN YERLEŞİMİ ...................................................................... 47 
13.2 EPS320 STİMÜLATÖR BAĞLANTILARI ......................................................................................... 48 
13.3 EPS320 STİMULUS ÜRETEÇ BİRİMİ ÜZERİNDEKİ DONANIM HATA MESAJLARI ................................ 49 

1144 HATA GİDERME ........................................................................................................................ 51 

1155 BAKIM ........................................................................................................................................ 52 
15.1 BATARYALAR ............................................................................................................................. 52 
15.2 BAKIM VE KALİBRASYON ............................................................................................................ 52 
15.3 TEMİZLİK TALİMATLARI ............................................................................................................... 52 
15.4 SERVİS YAPILABİLME ÖMRÜ VE İMHA .......................................................................................... 52 

 
 

Tablo 
TABLO 1 SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI ...................................................................................................... 10 
TABLO 2 SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI – SGU’YA ÖZELDİR. ........................................................................ 12 
TABLO 3 EPS320B/BT KARDİYAK STİMÜLANI İÇİN KULLANILABİLECEK MONTAJ SEÇENEKLERİN LİSTESİ. ....... 17 
TABLO 4 STİMLAB™ KARDİYAK STİMÜLANI İÇİN KULLANILABİLECEK MONTAJ SEÇENEKLERİN LİSTESİ. ........... 22 
TABLO 5 BİLGİSAYAR ÖN PANELİNİN AÇIKLANMASI .................................................................................... 24 
TABLO 6 DOKUNMATİK TUŞLAR, DOKUNMA BÖLGELERİ VE BUNLARIN İŞLEVLERİ ............................................ 29 
TABLO 7 TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ MESAJLAR VE TAVSİYE EDİLEN İŞLEMLER ................................................... 43 
TABLO 8 KONFİGÜRASYON MENÜ SAYFASI ................................................................................................ 46 
TABLO 9 TABLOLANMIŞ HATA MESAJLARI .................................................................................................. 50 
 
 

Figures 
 
ŞEKİL 1 EPS320B/T, STİMCOR™ VE STİMLAB™ ..................................................................................... 13 
ŞEKİL 2 EPS320BT SİSTEM BİLEŞENLERİ ............................................................................................... 14 
ŞEKİL 3 EPS320BT HIZLI KURULUM KILAVUZU........................................................................................ 16 
ŞEKİL 4 STİMCOR™ SİSTEM BİLEŞENLERİ ................................................................................................ 18 
ŞEKİL 5 STİMCOR™ KURULUMU HIZLI BAŞVURU KILAVUZU ........................................................................ 19 
ŞEKİL 6 STİMLAB™ SİSTEM BİLEŞENLERİ ................................................................................................ 20 
ŞEKİL 7 STİMLAB™ HIZLI KURULUM KILAVUZU .......................................................................................... 21 



KULLANIM TALİMATLARI KLAVUZU 

TÜRKÇE iii 

ŞEKİL 8 EPS320B/BT (SOL) VE STİMLAB / STİMCOR (SAĞ) İÇİN BİLGİSAYAR ÖN PANELİ .............................. 24 
ŞEKİL 9 KLAVYE DÜZENİ ........................................................................................................................... 26 
ŞEKİL 10 EPS320 DOKUNMATİK EKRANI .................................................................................................. 27 
ŞEKİL 11 YARDIM MENÜSÜ ....................................................................................................................... 31 
ŞEKİL 12 PACE PROTOKOLÜNE AYARLANMIŞ OLAN STİMÜLATÖR KULLANICI ARAYÜZ EKRANI ...................... 32 
ŞEKİL 13 TEMEL PACİNG PROTOKOLLERİNDE BULUNAN STİMÜLASYON DESENLERİ........................................ 33 
ŞEKİL 14 PROTOKOL ARAÇ KUTUSU ......................................................................................................... 34 
ŞEKİL 15 ACİL PACİNG İÇİN ....................................................................................................................... 39 
ŞEKİL 16 EPS320 STİMULUS ÜRETEÇ BİRİMİNİN ÖN PANELİ ....................................................................... 47 
ŞEKİL 17 STİMULUS ÜRETEÇ BİRİMİNİN ARKA PANELİ ÜZERİNDE BULUNAN KONNEKTÖRLER .......................... 48 
 

 

Lügatça ve Terimler 
 

Terim Açıklama 

Sürücü Zincir Ayrıca, S1 olarak da adlandırılır; herhangi bir ekstra stimülan uygulanmadan 
önce 6-8 düzenli pacing stimülanı 

ECG Elektrokardiogram 

EP Elektrofizyoloji 

IECG Intra-cardiac Electro Cardiogram – Kardiyaklar arası Elektro Kardiogram 

LCD Liquid Crystal Display – Likit Kristal Ekran 

LED Işık Yayan Diyot 

P/QRS P dalgası veya QRS; ayrıca IECG dalga şekillerini de vurgular. 

PC Personel Computer – Kişisel Bilgisayar 

RA Sağ Atrium 

RV Sağ Ventrikül 

RF Radyo Frekansı, örn. RF Ablasyon 

RR EKG’deki R-R aralığı veya IEKG’deki pik noktalar arası aralık. 

S1 Temel stimulasyon aralığı. 

SGU Micropace Stimulus Generator Unit – Stimulus Üreteç Birimi 

SM-Box Stimulus Multiplexer Box – Stimulus Çoklayıcı Kutusu – EPS320 iki stimülan 
çıkış kanalı, dört kanala çevrilir. 

SNRT Sinus Node Recovery Times – Sinüs Nodu Geri Yükleme Süreleri 

StimLink™ EP Kayıt Cihazına bağlantı için bağlantı kablosu 

Sx S2, S3…S7 şeklinde adlandırılan Sürücü Zinciri sonrası eklenen bir veya daha 
fazla sayıda ekstra stimülan adı ve bağlama aralığı. 

GUI Grafikli Kullanıcı Arayüzü 
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11  GİRİŞ VE ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER 

1.1 Cihaz Hakkında Açıklamalar 

1.1.1 Stimulator Tanımı 

Micropace kardiyak stimülan sistemlerinin tümü, bir teşhis harici programlanabilir kardiyak stimülanı 
olan EPS320 kardiyak stimülanına dayalıdır. 

Her bir sisteme ait açıklamalar ilgili sisteme özel bölümlerde verilmiştir. 

1.1.2 Birlikte Sağlanan Dokümantasyon 

 Kullanım Talimatları Klavuzu (Kullanım Talimatları), bu belge. 

 Kurulum talimatları ve gelişmiş kullanım bilgileri (sadece İngilizce) içerir Teknik Açıklama,. 

 Aksesuar Birimlerinin İçeriği ve Kullanım Talimatları Kitapçığı 

 Servis Kılavuzu mevcuttur 

Operatör’ün Stimülatörü hastalar üzerinde kullanmadan önce Kullanım Talimatları  Klavuzunu 
tamamen okuması ve bunun içeriğini tam olarak öğrenmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. 

1.1.3 Kullanım Amacı 

Micropace Kardiyak stimülatörü, taşi aritmilerin başlatılması ve sonlandırılması, refrakter ölçümlerin ve 
elektriksel iletim ölçümlerinin yapılması amacıyla kalbin elektriksel stimülasyon teşhisinde kullanılmak 
içindir. 

1.1.4 Kullanım Endikasyonları 

Stimülatör sistemi, insan kalbinin elektofizyolojik testleri sırasında teşhis kardiyak stimülasyonu için 
elektriksel bir stimulus üretecidir. 

1.1.5 Çalışma Ortamı 

Stimülatör bir kardiyolog tarafından sürekli denetim altında teşhis kardiyak stimülasyonu eğitimli 
teknisyenler tarafından, ileri kardiyak resusitasyon için donatılmış klimalı hastanede kardiyak 
elektrofizyoloji laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Stimülasyon parçalar Uzak 
İstasyon MP3168 ve bağlantı kutusu MP3086 ve MP3014 hasta ortamında kullanılabilir, fakat sıvı 
girişine karşı korunmalıdır. 

 
Cihaz sıvı yanıcı gazlar ile kullanım için uygun değildir, bunun bir parçası steril veya sterilize ve aygıt 
fluids. 

Uyari: EPS320 bileşenlerini koymayın ve diğer ekipman ile doğrudan bitişik bunları kullanmayın. 
Bitişik veya üst üste kullanım gerekliyse, bu IFU sistem doğrulama talimatlarına göre konfigürasyonda 
normal çalıştığını doğrulamak . 

1.1.6 Contraindications  

Olarak sistem doğrulama talimatları başına konfigürasyonda normal çalışmayı doğrulamak 
Hayatı tehdit eden bradikardi olan hastalarda yaşam desteği için Stimülatör sistemi kullanmak, bunun 
yerine geçici harici pacemaker kullanın. 
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1.2 Uyumlu Ekipmanlar 

Micropace Stimülatörünün birincil işlevi, azami ± 27V’luk gerilime ve 0.5ms ila 10ms’lik süreli olarak 
0.1mA ila 25 mA’lik genliğe sahip sabit ve çoğunlukla da dikdörtgensel stimülasyon akım darbeleri 
üretmektir. Stimulus darbelerini, kayda değer bir bozulma olmadan intrakardiyak elektrotlarına taşımak 
için aşağıdaki özel karakteristiklere sahip üçüncü şahıs ekipmanları kullanılmalıdır: 

 Seri direnç: ± 25mA’e kadar < 100 ohm 

 Şönt direnci: ± 27V’a kadar < 100,000 ohm 

 Frekans bant genişliği: DC’den 300 Hz’e kadar 

 Enterferans RF enerji kaynakları: 400 kHz ila 600 kHz arasında < 350Vpp veya 300 Ohm’luk 
bir yüke 150W 

Micropace Stimülatörünün, ekipmanlarla birlikte kullanılması amaçlanmaktadır:  

Teşhis and Ablation pacing elektrot kateterleri 

 Cordis Biosense Webster, Daig, CR Bard, Medtronic ve EPT tarafından üretilenler de dahil 
olmak üzere halihazırda yasal olarak satılmakta olan elektro fizyolojik teşhis elektrot 
kateterleri. 

EP Kayıt Ekipmanı 

 Bard Elektrofizyoloji (LabSystemTM DuoTM ve LS ProTM) ve GE/Prucka (CardioLab 4000, 
7000) tarafından üretilen bilgisayarlı EP Kayıt Sistemleri, EPS320 Stimülatörü ile birlikte 
kullanılmak üzere test edilmiştir.  

1.3 Hasta Güvenliği İle İlgili Önemli Uyarılar 

1.3.1 Genel Uyarılar 

Uyarı: Stimülatör sadece bir kardiyoloğun gözetimi altında kullanılmalıdır. 

 . Hastanın aritmi sonucu hayatını kaybetmesinin veya zarar görmesinin önüne geçilmesi için, 
bu Stimülan yalnızca elektrofizyoloji alanında uzmanlığı bulunan ve bu Stimulanın kullanımı 
konusunda bilgisi olan bir doktorun doğrudan gözetimi altında tam teşekküllü bir hastanede 
insanlar üzerinde kullanılabilir. 

 Sorumlu doktor, pacing işlemini başlatmadan önce mutlaka tüm Stimülan ayarlarını 
doğrulamalı. 

Uyarı: Montaj sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. 

 .Stimülan sisteminin kurulumu ve diğer cihazlara bağlantısı yalnızca Micropace Pty Ltd, 
temsilcileri, yetkili distribütör veya hastane tarafından görevlendirilen biyomedikal mühendisleri 
gibi yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 Operatör hatalarının en aza indirilmesi için, montaj, konfigürasyon ve müşteri eğitimi 
faaliyetleri Stimülanın kullanıcı tarafından optimum düzeyde kullanılabilmesini sağlayacak 
şekilde organize edilmelidir. 

Uyarı: Stimülatör bir yaşam destek cihazı değildir – operatör mutlaka hazırda bir yedek geçici 
harici pacemaker bulundurmalıdır. 

 Hastanın bradikardi neticesinde zarar görmesinin önlenmesi için, operatör mutlaka hazırda bir 
yedek geçici harici pacemaker bulundurmalıdır.  
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Uyarı: Stimülatör sadece izole edilmiş şebeke gerilimini kullanmalıdır. 

 Electrocution tehlikeleri önlemek için, Stimülatörünün tüm parçaları , Bilgisayar , monitör de 
dahil olmak üzere ve Stimülan Üreteç Ünitesi Tüm Şebeke İzolasyon Trafo bağlı olmalıdır . Bir 
şebeke güç çıkışına doğrudan bağlanmak asla . 

Uyarı: Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, Stimülatör sistemini, sadece yasal olarak 
satılan, ana elektrik şebekesi izoleli elektriksel ekipmanlara bağlayınız. 

 Sadece IEC60601-1 sertifikasına uyumlu veya ekipman olarak Micropace tarafından belirtilen 
parça Stimülatörü bağlayın. 

 Micropace verilen İzolasyon Trafosu üzerinde Çoklu priz için Micropace tarafından belirtilen 
dışındaki diğer ekipmanlara takmayın. 

 Bu ekipman modifiye edilirse q, EN60601-1 de dahil olmak üzere uygun denetim ve test, 
ekipmanın sürekli olarak güvenli kullanımını sağlamak için yapılmalıdır. 

 Bu veya diğer ekipman ve hastanın aynı anda iletken parçası dokunarak hastaya ekipman 
parçaları bağlamaktan kaçının. 

Uyarı: Stimülatörü sadece havalandırmalı alanlarda kullanınız ve yanıcı gazlardan uzak tutunuz. 

 Bataryanın şarjı sırasında gazlar ortaya çıkabileceğinden ötürü patlama riskini engellemek 
için, Stimülatör sadece havalandırılan alanlarda kullanılmalı ve yanıcı anestezinin bulunduğu 
odalarda kullanılmamalıdır. 

1.3.2 Micropace Stimülatör’üne özel Uyarılar 

Uyarı: Stimülatörün çalışmasını ve hastanın hayati işaretlerini sürekli olarak izleyiniz. 

 Micropace Stimülanı yazılım, donanım veya insan hatası nedeniyle stimülasyon işlevini yerine 
getiremeyebilir veya hastanın istem dışı olarak stimüle edilmesine neden olabilir. Aritmi 
nedeniyle hastanın zarar görmesinin önlenmesi için, Stimülan hastaya bağlı olduğu sürece 
Stimülanın doğru çalıştığını ve hastanın hayati göstergelerini sürekli olarak takip ve kontrol 
edin. 

 Stimülanun kullanımı sırasında kardiyoversion/defibrilasyon yapılmasına rağmen sürekli 
olarak açıklamayan yaşamı tehdit eden aritmilerin meydana gelmesi durumunda, ön paneldeki 
yeşil Pace Çıkış fişini çekerek Stimülanın hastayla olan bağlantısını kesin, aksi takdirde mikro 
elektrik çarpması veya DC akım stimülasyonu meydana gelebilir. 

Uyarı: Stimülatörle yapılan ölçümler sadece bilgi amaçlıdır. 

 Stimülatör tarafından yapılan ölçümler, empedans ölçümü, RR aralığı ve SNRT ölçümü de 
dahil olmak üzere, stimülatörün kullanımının kolaylaştırılması içindir. Kullanıcı, klinik teşhisler 
yapmak amacıyla bu parametreleri ölçmek için Stimülatörden bağımsız, yasal olarak satılan 
üçüncü şahıs ölçüm cihazları kullanmalıdır. 

Uyarı: Opsiyonel Dört Kanallı Stimülan Çoklayıcı Kutusu (SM Kutusu) kullanılıyorsa 

 Ürün, sterilizasyon için uygun değildir ve mutlaka sıvı girişine karşı korunmalıdır. 

 İstem dışı veya yanlış pacing uygulanmasının önlenmesi için, kullanıcının mutlaka müdahale 
edilen gerçek kanalı bağımsız bir EP Kayıt Cihazı kullanarak doğrulaması gerekir.  
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1.3.3 Micropace Stimülatörünün RF Ablasyon Ekipmanları ile kullanımına yönelik 
uyarılar 

Uyarı: Stimülatörü sadece RF filtrelenmiş stimulus bağlantı Micropace parçaları olan MP3014, 
MP3086 ile birlikte kullanınız. 

 Stimülatörün stimulus çıkışını hastalara bağlamak için sadece verilmiş olan Stimulus Bağlantı 
Kutusu (MP3014) ya da isteğe bağlı Stimulus Çoklayıcı Kutusu (MP3086) bileşenlerini 
kullanınız.  

 MP3014 ve MP3086 bileşenleri, 350VAC’den daha yüksek olan diferansiyel gerilimler için 
gazlı koruyucular tarafından yüksek gerilimlere karşı korunmaktadır. Bu bileşenlerin 
filtrelenmemiş olan RF enerjilerine bu sınırı aşmak suretiyle maruz kalması, örn. 150W’tan 
daha yüksek filtrelenmemiş RF Ablasyon enerjilerine direkt bağlantı ya da 300 Ohm’dan daha 
yüksek olan yüklere ablasyon, ablasyon için mevcut bulunan RF enerjisinde azalmaya ve bu 
bileşenlerde bir yangın tehlikesine sebep olabilir. 

Uyarı: RF ablasyon enerjisinin verilmesi sırasında ablasyon elektrodunu stimüle etmeyiniz. 

 İstenmeyen artimi oluşması olasılığını yok etmek için, miyokardiumu, RF enerjisinin 
uygulanması sırasında ablasyon elektrodunu kullanarak stimüle etmeyiniz. Ablasyon işlemi 
sırasında ısıtılmış olan miyokardiumun stimülasyonunun kötü etkilerinin yararı ve potansiyeli 
daha belirlenmemişti 

1.4 EPS320 Stimülatörünün kullanımı sırasında alunması gereken 
genel önlemler 
Dikkat : Kurulum , Nakliye ve Depolama. 

 Stimülatörünün güvenilir çalışmasını sağlamak için iyi havalandırılmış bir yerde yüklemek 
uzağa toz, aşırı sıcaklık veya nemden, doğrudan güneş ışığından ve sıçramasına 
kimyasallardan olduğunu. 

 Göründükleri herhangi bir hata mesajı görebilirsiniz böylece operatör stimuls jeneratör 
ünitesinin ön paneli görebilirsiniz emin olun . 

 Stimülatörünün zarar görmesini önlemek için, maruz kalmaktan kaçının kimyasal gazlar , aşırı 
titreşim , darbe , taşıma ve kullanım sırasında yukarıdaki 10000m rakıma denk 60 santigrat 
derece veya ortam hava basınçları üzerindeki sıcaklıklar. 

 Yedek pil tamamen şarj kalmasını sağlamak için, kullanımlar arasında bir şebeke güç 
kaynağına bağlı uyaran jeneratör ünitesi tutmak ve anahtarının açık olduğundan emin olun. 

 Sistem , montaj ve tadilat gerçek hizmet ömrü boyunca IEC 60601-1:2005 uyarınca , 
gereksinimleri değerlendirilmesini gerektirir. 

 

      Sıcaklık  Nem       Rakım   

Dikkat: Kullanmadan önce alınması gereken önlemler. 

 SGU üzerinde geçildiğinde, tüm LED'ler Power On Self Test sırasında aydınlatmak sağlamak 
ve hiçbir hata iletisi görüntülenir. Hata varsa bu kılavuzdaki Sorun Giderme bölümüne bakın. 

 Tüm kabloların düzgün şekilde monte edildiğinden ve sabitlendiğinden emin olunuz. 

 Şebeke gerilimi izole olduğunu ve dıştan takma donatımı da elektriksel olarak izole ve elektrik 
tehlikesi olmadığından emin olun 
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 Eğer stimülatör 1 aydan daha uzun bir süre boyunca kullanılmazsa ve şebeke geriliminden 
ayrılmışsa, yedekleme bataryasını, Bekleme Modunda şebeke gerilimine bağlı bırakarak bir 
gece boyunca şarj ediniz ve Acil Durum Sabit Hızlı Pacing’in ve Stimülatörün genel olarak 
doğru şekilde çalıştığını kontrol ediniz. 

 Eğer herhangi bir bileşen arızalı gibi görünüyorsa, bilgisayarın normalden farklı bir şekilde 
açıldığı gözlemlenirse ya da bilgisayar ekranında veya Stimülatörün ön panelinde hata 
mesajları görüntülenirse, stimülatörü kullanmayınız. Eğer herhangi bir şüpheye düşerseniz, 
Distribütörünüzle veya direkt olarak Micropace ile irtibata geçiniz. 

 Operatörün, Stimülatörü Elle Yedeklemele moduna ya da Acil Durum Sabit Hızlı Pacing 
modlarına nasıl getireceği konusunda tam olarak eğitilmiş olduğundan emin olunuz. 

 Özel yazılım arıza önlemek için, başka bir yazılım yüklemeniz gerekmez. 

Dikkat: Kullanım Sırasında Alınması Gereken Önlemler. 

 Stimülatörü ve hastaları daima normal olmayan bir çalışma açısından gözlem altında tutunuz 
ve herhangi bir problemi derhal bildiriniz ya da hastayı stimülatörden ayırınız (Ön panelin 
üzerinde bulunan yeşil PACE ÇIKIŞ soketine takılı bulunan yeşil fişi sökmek suretiyle). 

 Eğer Stimülatör tekrar tekrar Elle Yedekleme moduna geçiyor ve ön paneli üzerinde hata 
mesajları görüntülüyorsa, Stimülatörü kullanmayınız ve bunu hastadan ayırınız. Micropace 
distribütörünüzle irtibata geçiniz. 

 Aşırı yüksek stimülasyon akımlarının kullanılması, fibrilasyona yol açabilir ve ventriküler 
stimülasyon çalışmalarında yanıltıcı sonuçlar üretebilir. 
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22  CİHAZIN DEĞERLERİ, SINIFI VE 

SERTİFİKASYONU 

CE İşareti Uyumluluğu 

Micropace Kardiyak Stimülatör aşağıdaki EEC yönergeleri ile uyumludur: 

 89/336/EEC & 92/31/EEC (EMC Yönergesi) 

 93/42/EEC & 2007/47/EEC (Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) 

 93/68/EEC (EC işareti Yönetmeliği) 
 

Uyumluluk Testleri aşağıdaki Sertifikasyon Makamları tarafından gerçekleştirilmiş ve 
koordine edilmiştir: 

 EMC Technologies, Castle Hill, Avustralya 

 Testing and Certification Australia, Chatswood, Avustralya 

Micropace Kardiyak Stimülatörünün sınıfı: 

 TGA, Rule 4.3 Classification  

Class IIb 

 Tıbbi Cihazlar Yönetmelikleri (93/42/EEC, 2007/47/EEC ve 93/68/EEC), Kural 10 
sınıflandırma:  

Sınıf IIb tıbbi cihaz 

 IEC60601-1 elektrikli cihaz sınıfı: 

Sınıf II (onaylı harici izolasyon trafosu tarafından onaylı, ana şebeke izoleli), IPX0, CF Tipi 

 İlgili FDA Tıbbi Cihaz Seviyesi: 

Seviye II 

 Kanada Tıbbi Sağlık Cihaz Sınıfı, Kural 10(2) 

Sınıf III 

Micropace Kardiyak Stimülatör sisteminin Güç Değerleri: 

 220-240VAC 50-60Hz, 0.7A azami / 110-120VAC 60Hz, 1.4A azami 

Uygunluğun sağlandığı belirtilen teknik standartların tanımı 

 ISO 13485 Kalite yönetimi sistemleri – Tıbbi cihazlar – Mevzuat amaçlı sistem gereksinimleri 

 IEC60601-1 Tıbbi Cihazlar – Bölüm 1: Genel güvenlik gereksinimleri. 

 IEC60601-1-2 Tıbbi Cihazlar – Bölüm 1: Genel güvenlik gereksinimleri. Paralel Standart: 
Elektromanyetik uyumluluğu – Gereksinimler ve testler 

Çevresel Koşullar 

 Çalışma Aralığı +5ºC to +35ºC (30% to 80% RH) 

Yayınlandığı Bildirilen 
Makam – BSI group 
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33  KOPYALAMA HAKKI, GARANTİ VE 

FERAGATNAME 

Kopyalam Hakkı Notu 

Kopyalama Hakkı © 1994-2012 Micropace Pty Ltd’e aittir. 
7/186 - 188 Canterbury Road, Canterbury NSW 2193, Avustralya 
Tüm hakları saklıdır, Avustralya’da basılmıştır. 

Ticari markalar 

Datalight ve DOM-DOS, Datalight A.Ş’nin kayıtlı ticari markalarıdır, Kopyalama hakkı 1989-2008 
Dataligh A.Ş’ye aittir. Tüm hakları saklıdır. 
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44  SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI 
 
 

Sembol Adı Anlamı Yeri 

 

Kullanım 
talimatlarını 
takip edin 

Kullanım talimatlarını takip edin 

Stimulus Multiplexer 
Box (MP3086) ve 
Stimulus Generator 
Unit'in önünde 
(MP3008) 

 

User 
Instruction 
Manual  

Kullanmaya başlamadan önce Kullanıcı 
Talimatları El Kitabını okuyun. 

Ürün etiketi üzerinde. 

 
 

Içindekiler Içindekiler. Gönderi etiketinde. 

 
Bileşeni Bu sistemin bir bileşeni. Ürün etiketi üzerinde. 

 

Manufacture
d on 

Manufactured on date: YYYY-MM. Ürün etiketi üzerinde. 

 

 
 

Tarafından 
üretilmiştir 

Tarafından üretilmiştir Ürün etiketi üzerinde. 

 
 

 

CF 
Debrilatörü 

CF Tipi defibrilatör korumalı ekipman 
(Protected against intra-cardiac voltages 
during external defibrillation). 

Stimülan Üreteç 
Ünitesinin ön tarafında: 
1. Pace Çıkış Soketi 
2. Acil Durum Sabit 
HızlıPacing çıkış 
soketi. 

 

Hasta üretim 
Uyarıcı çıkışları burada hasta kutusu veya 
SM Box bağlamak . 

Yukarıdaki gibi. 

 

 Uyarı 

Kardiyak pacing çıkışıBu dokümanın 
önünde bulunan Önemli Hasta Güvenlik 
Uyarılarını ve Stimülatörün Kullanımında  
Genel Önlemler bölümünü okuyunuz. 

Yukarıdaki gibi. 

 

Dikkat 

Elektrik Çarpma Tehlikesi. İzolasyon 
Trafosunda sürekli olarak MP3181 Ana 
Şebeke Tespit Kelepçesinin takılı 
olduğundan emin olun. 

İzolasyon Trafosunun. 



 KARDIAK STIMULATOR 

TÜRKÇE  Page 9 of 51  

Sembol Adı Anlamı Yeri 

 

Dikkat Yalnızca Micropace tarafından verilen 
parçalara bağlayın. 

Stimülan Üreteç 
Ünitesinin arka 
panelindeki YEDEK 
GİRİŞ’in yanında. 

 

Uyarı 
RF Ablasyon Gücü > 150W - 300 Ohm’a 
doğrudan bağlantı için uygun değildir. 

MP3086 ve MP3014 
üzerinde. 

 

CE İşareti ve 
Bilgilendirilen 
Makamın 
Tanımı 

Avrupa Tıbbi Cihazlar Direktifi (MDD ) ile 
uyumludur. 

MP3086 üzerinde. 

 
CE İşareti 

Avrupa'da dağıtım için EMC ve Güvenlik 
Standartları ile uyumludur. 

Aksesuarlar. 
1. İzolasyon Trafosu2. 
Alçak Gerilim Trafosu. 

 
Potansiyel 
dengelemesi 

Sistem merkezi topraklama terminali. İzolasyon Trafosu. 

0 Güç Kapalı 
Cihaz kapalıdır; batarya şarj 
edilmemektedir. 
 

MP3008 POWER ON / 
OFF anahtarı. 

I Güç Açık Cihaz açıktır ve batarya şarj edilmektedir. 
MP3008 POWER ON / 
OFF anahtarı. 

 

Arttırma 
/ 

Azaltma 

Yanındaki Aralığı veya Geçerli parametreyi 
arttırır/azaltır. 

Stimülan Üreteç 
Ünitesinin üzerinde, 
Aralık göstergelerinin 
yanında. 

 

Pozitif Çıkış 
 
Pozitif stimülan çıkışı, Defibrilatör CF 
Korumalı parça. 

MP3014 ve MP3086 
üzerindeki. 

 

Negatif Çıkış 
 
Negatif stimülan çıkışı, Defibrilatör CF 
Korumalı parça. 

MP3014 ve MP3086 
üzerindeki. 

 
ARIZA 

Stimülan Çoklayıcı Kutusunda Tespit Edilen 
Hata – Acil Durum Bypassını kullanın. 

MP3086 üzerine. 

 
Acil Durum 

Bypassı 

Acil Durum Bypassı çıkış soketi - pace 
Ch2 (Ventrik) veya stimülan üzerindeki Acil 
Durum Pacing’ini kullanın. 

MP3086 üzerine. 
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Sembol Adı Anlamı Yeri 

 

Acil kardiyak 
uyarıcı 
burada 

Uyarılması için MP3008 stimülatör yerini 
belirten Etiket oluşur. 

Nerede Stimülatörünün 
yer al MP3008 tarafına 
yüklenir. 

Tablo 1 Sembollerin açıklamaları 
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Aşağıdaki Tablo 2’de SGU’da görüntülenen simgelerin açıklamaları listelenmiştir. MP3008 
 

Sembol Adı Anlamı Yeri 

 

Ana Güç 

Sönüyorsa: SGU’ya harici güç beslenmiyor. 

Turuncu Yanıyorsa: Ana Şebekeye bağlıdır, 
ancak SGU arka taraftaki Güç Düğmesinden 
kapatılmıştır. Batarya şarj olmuyordur. 

Yeşil Yanıyorsa: Ana Şebekeye bağlıdır ve 
SGU açık konumdadır – Manüel Yedekleme ve 
Bilgisayar PC Kontrol modlarında, Batarya şarj 
olur. 

Yeşil Yanıp Sönüyorsa: Ana Şebekeye 
bağlıdır ve AGU Bekleme modundadır. Batarya 
şarj olur. 

Stimülan Üreteç 
Ünitesinin Sol Ön 
Paneli 

 
Batarya 
Gücü 

SGU, Bataryadan besleniyordur. 

 
Batarya 
Düşük 

Batarya tükenmek üzeredir. SGU’yu 
kullanmaya devam etmek için ana şebekeye 
bağlayın. 

 

PC Pace 
Kontrolü 

SGU, Bilgisayar kontrolü altındadır.  

 
Yedek 
Pace 

Yedekleme / Manuel Pacing kontrolleri burada 
bulunur . Bu değilken bilgisayarın kontrolü 
altında Pacing için kullanılabilir. 

Stimülan Üreteç 
Ünitesinin Sol 
Orta Paneli 

 

 
 

Pace 
Açık/Kapal

ı 
Pacing’i başlatmak / durdurmak için basın. 

 

Yedeklem
e / 

Bekleme 

Yedekleme Manüel Pace Kontrolü ile Bekleme 
arasında geçiş yapmak için basın. 

 

 
Pace 

Aralığı 
Ms cinsinden temel pacing aralığı. 

 
Akım Stimülanın akım genliği. 

 
Pace 
çıkışı Uyarıcı çıkışı ve gösterge ışıkları burada. 

Stimülan Üreteç 
Ünitesinin Sağ 
Orta Paneli 

 

Ch1 
(Atriyum) 

Yeşil yanıp sönüyorsa: Stimülan Kanal 1’de, 
genellikle Atriyumda bulunur. 
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Sembol Adı Anlamı Yeri 

 

Ch2 
(Ventik) 

Yeşil yanıp sönüyorsa: Stimülan Kanal 2’de, 
genellikle Ventrikülde bulunur. 

 

Uç 
Kontrolü 

Elektrik bağlantısındaki / devresindeki bir 
kesinti nedeniyle stimülan akımı 
dağıtılamıyordur. 

 

             

Acil Sabit 
Pace 
Çıkışı 

Ventrikül Ch2’ye 100ppm’de ve 5mA’da pacing 
uygulamak için derhal yeşil hasta bağlantı 
kablosunu sokete takın. Not : Ch1 Atrium 
tempolu değil. 

Stimülan Üreteç 
Ünitesinin Sağ Ön 
Paneli 

 

Pace 
Ventrikül 

Ch2 
100ppm 
@5mA 

için takın 

Yukarıdaki gibi. 

 

Pace V 
Ch2 

Yeşil yanıp sönüyorsa: Stimülan Kanal 2’de, 
genellikle Ventrikülde bulunur. 

 
Batarya Acil Durum Sabit Pace Çıkışı etkindir ve 

bataryadan yeterli şekilde besleniyordur. 

 DC Gücü Doğrudan Akım güç girişi, gerilim ve akım 
tüketimi belirtildiği gibidir. 

Stimülan Üreteç 
Ünitesinin Arka 
Paneli 

 

 

Bilgisayar 
Bağlantı 
Yuvası 

Kumanda bilgisayarına bağlantı yuvası;  

 

Yedek 
Yuva 

Stimülan Çoklayıcı Kutusuna bağlantı yuvası;  

 

EKG-1 
Girişi 

EKG-2 
Girişi 

Yüksek Seviye EKG girişi, 1V pik noktalar 
arası. 

 

 

Senk-1 
Çıkışı Tetikleme kayıtları için dijital 0-5V senk çıkışı 

 

Değiştir Bataryayı belirtilen tarihte belirtilen tipte 
bataryalarla değiştirin. SGU üzerindeki 

Batarya 
Değiştirme Etiketi 

 

Batarya Bataryalar içerir 

Tablo 2 Sembollerin açıklamaları – SGU’ya özeldir. 
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55  EPS320 AİLESİ KARDİYAK 

STİMÜLANLARI 

 

Şekil 1 EPS320B/T, StimCor™ ve StimLab™ 

5.1 Sistemin Tanımı 

Micropace Pty Ltd tarafından üretilen EPS320 Kardiyak Stimülatörü, harici programlanabilen bir teşhis 
kardiyak stimülatörüdür. 

Kardiyak Stimülanı, ön panelindeki kontroller tarafından basit düzenli pacing darbeleri üretebilme 
kapasitesine sahip iki adet bağımsız mikroişlemci tabanlı Stimülan Üreteç Ünitesine sahiptir. Ancak, 
normal kullanım sırasında karmaşık pacing modelleri üretilmesi için kullanıcı tarafından bir bilgisayar 
yardımıyla harici olarak programlanabilir. 

İki adet stimülasyon kanalı, azami 27V’luk çıkış gerilimine sahip 0.1 ila 25 mA’e kadar olan 0.5 ila 
10ms’lik darbeler üretebilen bağımsız ve izole edilmiş sabit akım darbesi üreteçleridir. Stimülan çıkışı, 
elektrofizyolojik çalışmalar sırasında yasal olarak üçüncü taraflarca satılan transvenöz intrakardiyak 
pacing kateterleri ile insan kalbinin stimüle edilmesi için kullanılabilir. Bu kateterler doğrudan 
bağlanabilir veya yukarıda belirtilen pacing darbelerini seçilen özel kateterlere ve elektrotlara geçirmek 
üzere tasarlanan EP kayıt ekipmanları yardımıyla bağlanabilir. 
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66  EPS320B/BT KONFİGÜRASYONU 

6.1 Sistemin Tanımı 

Micropace EPS320B/BT EP Stimülan Sistemi bilgisayarlı Kardiyak EP teşhis stimülan sistemidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2 EPS320BT Sistem Bileşenleri 

6.2 Sistem Bileşenleri 

Bu konfigürasyon, bir Bona Computech Aydınlatma Sistemi Bilgisayarını, ayrı bir NEC LCD 
Görüntüleme Ekranını ve EPS320 sistemi ile birlikte bir 110-240VAC Ana Şebeke izolasyon trafosunu 
içermektedir. Paketleme listesi ve bağlantı şemasına göre düzgün sistem kurulumu için gerekli olan 
doğru ana şebeke kabloları aşağıda listelenmiştir  
 
 

 

LCD ekran, MP3076 
or MP3114(Touch) 

Uyarıcı bağlantı 
kutusu, MP3014 
(2Ch) or MP3086 
(4Ch) 

Klayve, 
MP3016 

Stimülan Üreteç Ünitesi 
(SGU), MP3008

İzolasyon 
Trafosunun, 
e.g. MP3107 
 

Bilgisayar, 
MP3093
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Şekil 3 EPS320BT Hızlı Kurulum Kılavuzu 
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6.3 EPS320B/BT Opsiyonel Montaj Aksesuarlar 
 

Parça 
Numarası  

Adı Tanımı 

MP3114 
MP3113 (kit) 

Dokunmatik Ekran Kiti Stimülanın dokunularak kontrol edilmesi için ELO Sezgisel 
Dokunmatik LCD Ekran. 

MP3086 
MP3091 (kit) 

Dört Kanal Çoklayıcı 
Kiti 

Dört Stimülan Kanal Çıkışlı 1-4 Alternatif Bilgisayar Kontrollü 
Stimülan Bağlantı Kutusu; EPS320 iki fiziksel Stimülan 
Üretecini, bir sanal Dört Kanallı Kardiyak Stimülan 
oluşturarak dört çıkış arasında yeniden programlar ve 
değiştirir. 

MP3096 (kit) EP Kaydediciyle 
bağlantı için 
StimLinkTM Kiti. 

EP Kaydedicinin ilgili Yazılım alıcısıyla bağlantısı için opto 
izole edilmiş çıkış RS232 bağlantı kanalı. Seçilen protokolü, 
ham stimülan aralıklarını ve pacing kanalını Stim Loglarına 
kaydedilmesi için yayınlar. Hiçbir hasta veya teşhis verisi 
yayınlanmaz. 

MP3070-XX 
XX = 08 
XX = 13 
XX = 17 

Uzatma Stim Kablo Kiti 
– Stimülan Bağlantı 
Kutusu için – 8M, 13M 
& 17M 

EPS320 hastaya uzak bir konumdayken, örneğin EP 
Laboratuarının bir kontrol odasındayken kullanım için düşük 
kapasitans uzatma stimülan bağlantı kablosu. 

MP3090 Uzatma Stimülan 
Çoklayıcı kablosu, 
15m 

Dört kanal stimülan çoklayıcı için uzatma kontrol kablosu – 
MP3086. 

MP3084-12 
MP3084-25 

Uzatma Seri RS232 
Kablosu, (RF 
baskılama dahil) – 
12m veya 25m 

EPS320 hastaya uzak bir konumdayken, örneğin EP 
Laboratuarının bir kontrol odasındayken ve müşterinin 
SGU’yu hastaya yakın ve Bilgisayarı/LCD Ekranı bir kontrol 
odasına koymak istemesi durumunda kullanılmak üzere, 
SGU ile Bilgisayar arasındaki bağlantı için standart uzatma 
RS232 bağlantı kablosu. 

Tablo 3 EPS320B/BT Kardiyak Stimülanı için kullanılabilecek montaj Seçeneklerin listesi. 
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77  STIMCOR™ KONFİGÜRASYONU 

7.1 Sistemin Tanımı 

Micropace StimCor™ EP Stimülan Sistemi, “Kokpit” laboratuarlarını ve bir uzak monitörü desteklemek 
üzere yeni bir entegre donanım içeren, bilgisayarlı bir Kardiyak EP teşhis stimülan sistemidir. 

7.2 Nasıl Teslim Edilir 

StimCor™ sisteminin temel bileşenleri EPS320 Stimülan Üreteç Ünitesi (SGU), Bilgisayar Kasası ve 
Yerel Kumandadır. 

 

 

 

Şekil 4 StimCor™ Sistem Bileşenleri 

Stimülan Üreteç 
Ünitesi (SGU), 

MP3008
 

StimCor 
Bilgisayar 
Dolabı, MP3346 

Klavye, MP3393 
veya MP3016 

Dokunmatik 
ekran, 
MP3114 
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7.3 Sistem Bileşenleri 

 
 

Şekil 5 StimCor™ Kurulumu Hızlı Başvuru Kılavuzu 

7.4 StimCor™ Opsiyonel Montaj Aksesuarlar 

EPS320B/BT ile aynıdır. 
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88  STIMLAB™ KONFİGÜRASYONU 

8.1 Sistemin Tanımı 

Micropace StimLab™ EP Stimülan Sistemi, uzak bir yatak kenarı bağımlı monitörünü ve merkezi 
kurulumdan 17 m’ye kadar takılabilen kumandayı desteklemek üzere yeni bir donanım platformu 
içeren bilgisayarlı Kardiyak EP teşhis stimülan sistemidir. Uzak yatak kenarı kumandası, tüm Stimülan 
ayarlarını görüntüler ve ellerini temizlemiş bir doktor tarafından gerçekleştirilecek kontrol ve gerekirse 
ayar işlemlerine izin verir. 

8.2 Nasıl Teslim Edilir 

StimLab™ sisteminin temel bileşenleri EPS320 Stimülan Üreteç Ünitesi (SGU), Bilgisayar Kasası, 
Yerel ve Uzak Yatak Kenarı Kumandalarıdır. 

 

  

 
 
 
 

Şekil 6 StimLab™ Sistem Bileşenleri 

Uzak Yatak 
Kenarı 
Kumandası, 
MP3168 
(tekerlekli standa 
veya arabaya 
monte edilebilir, 
MP3183) 
 

Yatak Tarafı Kumanda 
bağlantı konektörü 

Bilgisayar 
Kasası, 

MP3167 

Dört Çıkışlı 
Bağlantı 
Kutusu, 

MP3086 
 

EPS320 Stimülan 
Üreteç Ünitesi 

(SGU), MP3008 

Yerel İstasyon 
Dokunmatik 
Ekran, MP3114 
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8.3 StimLab Sistem Bileşenleri 

 
Şekil 7 StimLab™ hızlı kurulum kılavuzu 
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8.4 StimLab™ Opsiyonel Montaj Aksesuarlar 

Micropace tarafından StimLab™ Sistemi için sunulan opsiyonel aksesuarlar aşağıda sıralanmıştır. 
 

Parça 
Numarası 

Adı Tanımı 

MP3096 (kit) EP Kaydediciyle 
bağlantı için 
StimLinkTM Kiti. 

EP Kaydedicinin ilgili Yazılım alıcısıyla bağlantısı için opto 
izole edilmiş çıkış RS232 bağlantı kanalı.  

MP3084-12 
MP3084-25 

Uzatma Seri RS232 
Kablosu, (RF 
baskılama dahil) – 
12m veya 25m 

EPS320 hastaya uzak bir konumdayken, örneğin EP 
Laboratuarının bir kontrol odasındayken ve müşterinin 
SGU’yu hastaya yakın ve Bilgilsayarı/LCD Ekranı bir kontrol 
odasına koymak istemesi durumunda kullanılmak üzere, 
SGU ile Bilgisayar arasındaki bağlantı için standart uzatma 
RS232 bağlantı kablosu. 

MP3183 StimLab™ Mobil 
Stant 

Uzak Dokunmatik Ekran için beş tekerlekli ayarlanabilir stant. 

Tablo 4 StimLab™ Kardiyak Stimülanı için kullanılabilecek Montaj Seçeneklerin listesi. 
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99  TESİSAT 
Tam kurulum yönergeleri için Micropace EPS320 Aile Teknik Açıklama bakın. 
Kurulum örneğin Distribütör veya Yetkili Micropace temsilcisi olarak yalnızca kalifiye personel 
tarafından gerçekleştirilen olmaktır. 



KULLANIM TALİMATLARI KLAVUZU 

Page 24 of 51 TÜRKÇE 

1100  EPS320 KARDİYAK STİMÜLATÖRÜNÜN 

KULLANIMI 

10.1 Stimülan Bağlantı Kutusunun Bağlanması 

Stimülan Bağlantı Kutusu, MP3014’ü Stimülan Üreteç Ünitesinin ön panelinde bulunan yeşil PACE 
ÇIKIŞI soketine bağlayın ve ardından 2mm’lik gizli stimülan çıkışı banana soketlerini stimülan giriş 
kablosunu (veya kablolarını) kullanarak EP Kayıt Cihazına bağlayın. 

Acil durum pacing’inin gerekli olduğunda Stimulus Üreteç Birimi arızasının olması durumu haricinde 
kırmızı EMERGENCY FIXED RATE PACING OUTPUT – ACİL DURUM SABİT HIZLI PACING 
ÇIKIŞI’na harhangi bir fiş bağlamayınız. 

Harici EKG Girişleri – En modern EP Kayıt sistemleri yalnızca bir adet yüksek seviye EKG çıkışına 
sahiptir. Bu sinyali ürünle verilen EKG kablolarını (MP3034 veya MP3109) kullanarak ECG1 GİRİŞİNE 
bağlayın. ALT-1 kısayol tuşuyla ext-ecg1 açıldığında bu EKG'yi EPS320 yazılımından görebilirsiniz. 
Ardından, EP Kaydediciden gerekli EKG algılama kaynağını seçmeniz gerekir. 

10.2 Sistemin Açılması 

Bilgisayarı ve Stimulus Üreteç Birimini açın  

10.3 Bilgisayarın kullanımı 

Micropace Kardiyak Stimülan sistemi bir Bona Light Sistem Bilgisayarı ile birlikte gelir. Bilgisayarın 
Şekil 8’da gösterilen ön paneli, kullanıcının bir USB veya ses çıkış cihazı bağlamasına izin verir ve 
ayrıca kullanıcıya bilgisayar etkinlik göstergeleri sunar. 

 

Şekil 8 EPS320B/BT (sol) ve StimLab / StimCor (sağ) için bilgisayar ön paneli 

ÖZELLİK Tanım 

1. USB Yuvası: 
Micropace Konfigürasyon Yönetimi Aracı yalnızca. Olmayan Micropace USB 
aygıtları bağlamayın 

2. Mikrofon Girişi: Kullanmayın. 

3. Hat Çıkışı: 
MP3113 dokunmatik ekran ses girişi bağlantısı. Bilgisayarın arkasındaki hat 
çıkışını kullanın. 

4. LAN LED’i: kullanılmaz 

5. HDD LED’i: kullanılmaz 

6. Güç LED’i: Bilgisayarın açık olduğunu gösterir 

7. Güç Düğmesi: Bilgisayarı açar/kapatır 

Tablo 5 Bilgisayar Ön Panelinin Açıklanması 
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10.4 Bilgisayarın kurulumu 

a. (i) İzolasyon trafosunu,  (ii) Bona Bilgisayarı (ön tarafındaki düğmeye bir defa basın), (iii) LCD 
Ekranı (yanından) ve (iv) SGU’yu (arka tarafından) açık konuma getirin. Sistemin 
başlatılmasını bekleyin.  

b. Mesaj görüntülendiğinde, distribütör olduğunuzu belirtin (böylece Lisans sözleşmesi 
görüntülenmez). 

c. Bir AB sürümüne sahipseniz, arayüz dilini seçmeniz için bir menü açılacaktır. 

d. Ekran kalibrasyonu penceresi açıldığında, oturarak müşterinin kullanacağı göz hizasından 
bakarak ekran kalemiyle ekranda artı işaretiyle gösterilen noktalara dokunun. Her bir 
dokunmatik ekran için mutlaka kalibrasyon yapılmalıdır. 

e. Ardından, aşağıdaki Ana Stimülan Ekranı görüntülenir: 

f. Stimülan yazılımı donanım kurulumunuz için yapılandırılmış şekilde gelir – dokunmatik ekran, 
dört kanal ve bir harici EKG. 

 

10.5 SGU yeri belirten 
SGU, MP3008, operatörün normal konumuna görüş dışında bulunan durumlarda, normal kullanım 
sırasında operatöre SGU konumu açıkça görünür hale getirmek için "Burada Yedekleme Stimülatörü" 
etiketi MC0809 geçerlidir. 
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1111  KLAVYENİN VE DOKUNMATİK EKRANIN 

KULLANIMI 

Stimülan yazılım menülerinde veya tuş etiketlerinde gösterilen klavye alfanümerik kısayol tuşları 
kullanılarak çalıştırılabilir. Temel kısayol tuşları Şekil 9’da gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 9 Klavye Düzeni 

Türkçe Çeviren 
ESC/HOME - Returns to home position on 
screen 

HOME, ekran üzerindeki başlangıç konumuna 
geri döner. 

F1:S1 to F7:S7 - Enable and jump to extra-
stimulus S1-S7 

F1: S1’den F7:S7’ye: ekstra stimulus S1-S7’ye 
atlanabilmesine olanak tanır. 

H: HELP - Display help H:HELP – YARDIM’ı görüntüler 
F8: PAUSE - Jump to Pause parameter F8: PAUSE – DURAKLAT, Pause –Duraklatma  

parametresine atlatır 
F9: %RR - Set S1 to % of RR F9: 90% - S1’i RR’nin %90’ına ayarlar 
F11: OVER - Push Button Overdrive Pace F11: OVER Overdrive Pace işlemi için basmalı 

tuş 
F12: EMERGENCY - Immediately start 
emergency pacing 

F12: EMERGENCY – ACİL DURUM pacing 
işlemini derhal başlatır. 

BSP: UNDO - undo last auto-decrement BSP: UNDO – GERİ AL, son otomatik azaltma 
işlemini geri alır 

'+' key - Increment focused parameter “+” tuşu, odaklanılan parametreyi artırır 
'-' key - Decrement focused parameter “-” tuşu, odaklanılan parametreyi azaltır 
Arrow keys: Navigate screen focus Ok tuşları: Ekranın odaklanmasını değiştirir 
END: Lock - Toggles Disabling of Auto-
decrementation 

SONLANDIR: Kilit – Otomatik işlem etkin veya 
devre dışı konuma getirir 

DEL/OFF: Disable extra-stimulus DEL – SİL / OFF – KAPAT: Ekstra stimulusu 
devre dışı bırakır 

INS/EDIT: 
1.Enable extra-stimulus 

INS/EDIT:  
1. Ekstra stimulusu etkinleştirir. 
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2.Insert into/Edit parameters 2. Parametreleri girer/düzenler 
' ] ': Pace Ch3+4 
' ' ': Pace Ch3 
' / ': Pace Ch4 

“]”: Pace kanal3+4  
 “’” Pace Kanalı 3  
 “/” Pace Kanalı 4 

Spacebar: 
Toggle pacing On/Off (Hold down for 
momentary pacing) 

Boşluk tuşu:  
Pacing işlemini açar ya da kapatır. Anında 
pacing işlemi yapmak için basılı tutunuz 

ALT: Display Alt. Menus 
1. ECG Sense Menu 
2. Alt Hotkeys 

ALT: Alt. Menülerini Görüntüler.  
1. ECG Algılama Menüsü 
2. Alt Geçiş Tuşları 

V Ch2: Pace Ventric-Ch2 V Ch2: Ventrik Pace - Kanal 2 
A Ch1: Pace Atrium-Ch1 A Ch1: Atrium Pace - Kanal 1 
'`' SAFE: Locks out keyboard '`' SAFE – GÜVENLİ klavyeyi kitler 

 

 

 

 

15 inç dokunmatik LCD ekran 

 Şekil 17 Stimulus Üreteç Biriminin arka paneli 
üzerinde bulunan konnektörleri 
göstermektedir.Parmağınızı, eldivenli 
parmağınızı ya da plastik kalemin arkası gibi 
yumuşak bir işaretleme kalemini kullanabilirsiniz. 

 Kullanıcı, ekran parametresine dokunarak buna 
odaklanabilir ve bunların değerlerini ekranın 
üzerinde bulunan +/- tuşlarını kullanarak 
değiştirebilir. Bu ekranın üst yarısında bulunan 
tüm menüleri ve S1 ila S6’yı içerir. 

 Sayısal giriş, NumPad dokunmatik tuşuna 
dokunulduğunda açılan bir sayısal tuştakımı 
kullanılarak ya da parametrenin üzerine çift 
tıklanarak girilebilir. 

 Herhangi bir andaki anlık pacing için mor renkli Emergency Pace – Acil Durum Pace’i tuşuna 
basınız. 

 Değerleri girmek ya da menülerden çıkmak için ekran üzerinde görüntülendiğinde Enter 
tuşuna basınız 

 Menülerden çıkmak için Çıkış ikonunun üzerine (kutu içinde “X”) basınız. 

Şekil 10 EPS320 Dokunmatik Ekranı 
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Dokunmatik tuşlar; bunların klavyedeki eşlenikleri ve işlevleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 

Dokunmatik 
Düğme / Bölge 

Klavye kısayol 
tuşu 

İşlev 

Herhangi bir menü 
öğesi 

Altı çizili olarak 
gösterilen, 

genellikle menü 
adının ilk harfi 

Menü öğesini seçer ve etkinleştirir. 

 

Boşluk 
Sürekli dokunulduğunda, pacing’in durumunu Açıktan 
Kapalıya ya daKapalıdan Açık’a değiştirir – pace 
etmek için basınız. 

 

INS / EDIT Sx’i etkinleştirir, odaklanan parametreleri düzenler 

 

DEL 
Sx’i devre dışı bırakır, odaklanan parametreleri 
değiştirir 

  

+ / - Küçük artış / azalış, örn. S1’i 10ms’lik adımlarla 

 
F12 - Emergency 

Her iki kanalda da acil durum pacing işlemini başlatır. 
Etkinleştirmek için0.35 saniyelik uzun süreli basmak 
gereklidir. 

 
Q / Esc Menüden / uygulamadan çıkar 

 

 

Alt – Q 

QRS sinyalini gösteren düğmeye bastığınızda, QRS 
Tespit penceresi açılır. QRS düğmesinin altındaki 
yukarı ve aşağı ok düğmeleriyle Min. Eşik değeri +/- 
olarak ayalanabilir. 

 
90% 

Ortalama RR’nin S1 %90’ı veya programlanan değer 
alınır. Yüzde değeri, Konfig Değ. 9 “F9 %RR Yüzdesi” 
öğesiyle ayarlanabilir. 

 

F11 

Bir dokunuş Burst Pace işlemini ilerletir. Pacing 
işlemini ilk defa başlamak için 0.35 saniye süreli uzun 
basım gereklidir ve tekrar başlatmak için de tuşu 20 
saniye süreyle kullanmamak gereklidir; derhal pacing 
işlemini başlatmaya hazır olduğunda tuşun rengi yeşil 
olarak kalır 

 
Yok 

Denetimi Keyboard Only (sadece Klavye), Touch only 
(sadece Dokunma)ve Both (Her ikisi de) modları 
arasında değiştirir. 

 

Yok 

Ölçülen Kalp Pili Sonuçları 
 : Kalp Pacing Empedans (Ohm) 
V : Kalp Pili gerilimi (Volt) 
 : Uyaranların sayısı oluşturulan 

 
Alt-S/Alt-R Kaydetmek veya ayarları geri 

 
K Stimulanı yapılandırmak 
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H Yardım 

 
F Stimulanı sayfaları A ve B arasındaki Değişim 

 
Yok R-R Aralığı (milisaniye) 

 
Yok Dakikada atım Kalp Hızı 

 
Y EKG pacing senkronize 

 
Yok Eşitleme S1 Gecikme 

 
D Eksilme S değerleri 

 
I Tek tren pacing uyaranların Set sayısı 

 

Ctrl-Ins/  

Ctrl-Del Maksimum akım 

 

Yok Uyarım teslim 

 
 

Alt / Ctrl / Shift Preslenmiş Key 

Tablo 6 Dokunmatik tuşlar, dokunma bölgeleri ve bunların işlevleri 

11.1 Nümerik Klavye 

Özel tasarlanmış Micropace Kompakt Sayısal Tuş Takımı Seti (MP3393) özel modifiye tuş düzeni ile 
masaüstü yığılmayı azaltmak yerine standart Klavye kullanılabilir. Sadece sistemleri dokunmatik ekran 
ve Yazılım sürüm 3.21 veya daha yüksek olan kullanılmalıdır. Yükleme ve kullanırken Kompakt 
Sayısal Tuş Takımı ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna uyun. 
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11.2 StimLab ™ Başucu Kontrol Özelliklerini Kullanma 

Micropace başucu denetleyici EP laboratuar içine tekerlekli ve kullanıma hazır Hızlı Bağlantı 
kullanarak Stimülatörü, sıcak-takılı olabilir. 

 

11.2.1 Giriş Cihazı Kontrolü 

 

Ekranın sağ alt köşesindeki giriş düğmesine basıldığında kullanıcı seçici Yerel Dokunmatik ekranı, 
Uzak Dokunmatik ekran ve klavye etkinleştirmek sağlar Giriş Seçimi Menüsü açılır. 

Once Selected, the Input parameter then indicates the selected combination of input devices with “LT”. 
“RT”, “KB” and “All”. 

11.2.2 Local/Remote Indicator: 

PACE düğmesinin üstündeki bu metin göstergesi şu anda kullanımda ve dolayısıyla münhasır 
kontrolüne sahip olduğu İstasyonu gösterir: 
 

(i) “Local”   - Yerel ekran (klavye de basıldığı) münhasır kontrolü olduğunu 

(ii) “Remote”   - Uzak ekran kontrolü vardır 

(iii) “           “   - Ne ekranı > 2 saniye dokundu Metin yok 
 

 
Local 
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1122  STİMÜLATÖR YAZILIMININ KULLANILMASI 

12.1 Help – Yardım İşlevi 

Bu yardımlar her parametre ve her protokol için mevcuttur ve ‘H’ kısayol tuşuna basılarak ulaşılabilir.  

 

Şekil 11 Yardım menüsü 

12.2 Eğitim Videoları 

Eğitim videolarına “3. Training Videos” yardım menüsü öğesinin altından ulaşlabilir. Oynatmak 
istediğiniz konuları seçmek için dokunmatik ekranı kullanın.  

12.3 Yardım Arama 

Yardım sistemi altındaki menü öğesinden erişilen bir arama tesisi bulunmaktadır "s. Search Help". 

12.4 Ana Stimülatör Ekranı 

Ana ekran, Şekil 12’da da gösterildiği gibi PACE kontrolü seçilmiş bir şekilde görüntülenir. Kırmızı 
seçim odaklaması, S1 parametresi üzerinde olur ve Operatörün temel pacing aralığını nümerik tuşları 
veya +/- tuşlarını kullanarak ayarlamasına izin verir. Odaklama, ok tuşları kullanılarak ekranda 
kaydırılabilir. 
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12.5 Pacing Parametreleri 

Şekil 12 parametreleri ayarlamak için, ilk önce üzerine odaklanmak için parametrenin adında altı çizili 
olan harfle belirtilen geçiş tuşuna basın ve sonra parametreyi ayarlamak için sayısal tuş takımının +/- 
tuşlarını kullanın veya sayısal tuşları kullanarak yeni bir değer girin.  

12.6 Temel Pacing 

Pacing’i açık veya kapalı konuma getirmek için, PACE tuşuna (Boşluk tuşu) veya Dokunmatik Tuşa; 
basın; PACE tuşuna sürekli basılması yalnızca PACE tuşu basılırken pacing uygulanmasını sağlar. 

 

Şekil 12 PACE Protokolüne ayarlanmış olan Stimülatör Kullanıcı Arayüz ekranı 
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12.7 Using the Stimulator Software Protocols  

Threshold – Eşik Protokolü.. 
THRESHOLD – EŞİK protokolünü 
seçmek için “T” tuşuna basınız ve 
eğer varsayılan değerden farklı ise 
istenilen pacing sahasını seçmek için 
“A” veya “V” ye basınız. Sonra, 
pacing işlemini boşluk tuşuna 
basmak suretiyle başlatın; çıkış 
akımı otomatik olarak azaltılacaktır. 
Görüntü alımında bir kopukluk 
oluştuğunda pacing işlemini 
durdurmanız gerekecek  

ECG Ekran Çubuğu. Pacing 
sırasında, ekranın ortasında bulunan 
ECG ekran çubuğu, her bir çıkış 
kanalındaki her bir stimulus için dikey 
Stimulus Sembollerini çizecektir (S1 
için kısa dikey çizgiler, S2-S7 için 
daha uzun çizgiler, eğer yüksek 
empedans varsa “L” şekline benzer).  

Nodal_ERP and Multi_SX 
Protocols. NODAL_ERP protokolü, 
önce 50’lik sonra 20’lik veya 10’luk 
adımlarla adaptif bir şekilde otomatik 
olarak azaltmak suretiyle sapma 
ölçümleri için 3 adet ekstra stimulus 
sağlar. MULTI_SX protokolü, 
rogramlı ventriküler stimülasyon için 
6 adet ekstra stimulus sağlar. Ayrıca, 
bağımsız kontrol edilen bir azaltma işlemi uygulanabilir. 

Wenckebach, Burst Pace Protokolleri. WENCKEBACH protokolü, S1’i sürekli olarak azaltır (Boşluk 
tuşuna sürekli olarak basıldığında duraklatılır). BURST_PACE protokolü, 30 ms (Config Menüsünde 
bulunan Burst ayarındaki S1 için alt limittir, geçiş tuş “K”, Config Var-2) gibi düşük S1 değerleri ile 
daha hızlı pacing işlemi yapılabilmesine olanak tanır. Bu temel protokoller için stimülasyon desenleri, 
yukarıda Şekil 10’da gösterilmiştir. 

Rsynced_Sx, SNRT ve AV Delayed Protokolleri RSynced_Sx protokolü, algılanan bir P/QRS 
kompleksleri zincirine 3 adete kadar ekstra stimulus bağlaşımlı bir zincir üretir. SNRT protokolü, bir 
geçen saniye alarm zamanlayıcısını görüntüler ve pacing işlemini durdurduktan sonra S1’i otomatik 
olarak azaltır. S1 ayarlamaları, odaklanılan parametrede [Ins] tuşuna basılarak erişilen bir değer 
tablosunu kullanabilir AUTO_DECREMENT değişkeni tarafından programlanabilir. AV_DELAYED 
protokolü, S1’in temel pacing zaman aralığı olduğu ve S2 değerinin AV gecikmesini ayarladığı ardışık 
A-V pacing işlemini sağlar. 

Overdrive Pace ve ATP protokolleri. Taşikardi, “O” geçiş tuşunan basılarak erişilebilen geçici 
OVERDRIVE BURST_PACE protokolü ile hızla sonlandırılabilir.  

ECG Algılaması. Stimülatör ECG’yi, yüksek seviye ECG girişlerinin ikisinden birisi üzerinden (1 volt 
pp) ya da intrakardiyak ECG’sini (IECG) iki kanalın herhangi birisindeki pacing elektrotları ile 
algılayabilir.  

Stimülatörün Varsayılan Ayarlarının Kaydedilmesi. Halihazırda görüntülenen protokol için Stimulus 
ve protokol ile ilgili olan parametreler, basitçe “Alt-S” geçiş tuşuna ve [Enter] – Giriş’e basılarak 
Protokol Ayar Belleğine kaydedilmek suretiyle o protokol için varsayılan ayarlar haline getirilebilir. 
CURRENT – AKIM değişkeninin bir istisna olduğuna ve sadece THRESHOLD – EŞİK protokolünde 
kaydedildiğine dikkat ediniz. 

Şekil 13 Temel pacing protokollerinde bulunan 
stimülasyon desenleri 
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12.8 Pacing Protokolleri 

Micropace stimülatör bir dizi önceden programlanmış stimülasyon protokolünü sağlar. 

12.8.1 Protokol Seçimi ve Yeniden Adlandırılması 

Protokol Araç Kutusundaki favori protokoller (  veya ‘M’ kısayol tuşu), ana Protokol Menüsünde 

görüntülenen  seçim kutusu kullanılarak seçilebilir ve DÜZENLE düğmesi kullanılarak 
özelleştirilebilir bir listeden yeniden adlandırılabilir. 
 

     

Şekil 14 Protokol Araç Kutusu 

12.8.2 Pace Protokolleri 

S1

PACE
('p')

Seçilen pacing sahasında S1 ile belirlenen sabit bir zaman aralığında pace işlemi gerçekleştirmek için 
PACE protokolünü seçiniz. 

12.8.3 Threshold – Eşik Protokolü 

THRESHOLD
('t')

S1

Reducing current

Set Current = 2 * threshold, (>1.0mA)

TRAIN=4
Use r

pac ing
s tops

THRESHOLD – EŞİK protokolü, pacing Akımının genliğini sürekli bir şekilde artırmak veya azaltmak 
suretiyle belirlenmesinde yardımcı olur; görüntü alımı kaybolduğunda operatörün pacing işlemini 
durdurması ve görüntülenen otomatik olarak hesaplanmış yeni varsayılan akımı kabul etmesi ya da 
değiştirmesi gereklidir (eşik akımının iki katı, ve > 1.0 mA). 
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12.8.4 Nodal_ERP Protokolü 

S1
TRAIN = 8

S2 PAUSE S1 S2
NODAL_ERP
('n')

NODAL_ERP etüdü, AV Düğüm refrakteri ve diğer ölçümler için 3 adet otomaitk olarak azaltılan ekstra 
stimulus sağlar. S2-S4, Sx değeri, Editing Decremet Parameter – Azaltma Parametresi Düzenlemesi 
ile erişilen bir Taboya veya Decrement – Azalma tarafından belirlen rastgele bir değere göre azalıken 
(Config Var-11 ila 0’ı ayarlamak suretiyle azalmayı devre dışı bırakır),  50’lik, sonra 20’lik ve sonra 10 
ms’lik adımlarla otomatik olarak azaltılabilir. 

12.8.5 Multi_Sx Protokolü 

S1
TRAIN = 6

S2 PAUSE S1MULTI_SX S4

S4S3
PAUSE
StopOn
Tachy

t t t t t

Pac e
stops

V V

('z')
(VT Induction)

MULTI_SX protokolü, birincil olarak programlanmış ventriküler stimülasyonu için 6 adet otomatik 
olarak azaltılan ekstra stimulus sağlar. Eğer Ventrikülde pacing uygulanıyorsa, protokole giriş 
sırasında “Defibrillator Ready?” – Defibrilatör Hazır mı? Uyarı mesajı görüntülenir ve bu mesajın 
görünümü, distribütörünüz tarafından ayarlanabilir. Yukarıdaki protokollerin her ikisinde de, Sx’in elle 
ayarlanması, sonraki otomatik azaltma işlemini askıya alır ve BSP tuşu, son otomatik azaltmayı tersine 
çevirir. 

SX özelliği menüsü Ekle/Düzenle Edit tuşları kullanılarak seçilen Sx üzerinde açılır: 
 Algılanan P/R’den ilk S1 Tetiklemesini etkinleştirir veya tetikleme olmaz. 
 AV gecikmesini etkinleştirir. 
 ms cinsiden S1 AV gecikmesini ayarlar. 
 Bağımsız S1 Zincir numarası kontrolünü ayarlar. Zincir numarası, Sx düğmesinin altında 

görüntülenir. 
 Bu Sx için Stimülan Menüsünde ayarlanan ortak azaltma değerine göre bağımsız S2- S7 

otomatik azaltma işlevini etkinleştirir. 

12.8.6 Wenckebach Protokolü 

WENCKEBACH
('w')

TRAIN=4
S1

 
WENCKEBACH protokolü S1’i sürekli olarak azaltır. Azaltma işlemi, S1’in elle ayarlanması suretiyle 
isteğe bağlı olarak sonlandırılabilir (distribütörünüz tarafından ayarlanabilir); 3.19.59 ve öncesi yazılım 
sürümlerinde, azaltma işlemi boşluk tuşuna sürekli basılmak suretiyle de durdurulabilir. 

12.8.7 Rsynced_Sx Protokolü 

(sensed)TRAIN =  6

S2

PAUSE
RSYNCED_SX

t t t t t t t t t t t t t t t

PAUSE

t t

('r')
(HIS-coincident S2)

TCL- 60

t t t t
  

RSYNCED_S2 protokolü, bir algılanmış P/QRS kompleksleri zinciriyle bağdaştırılan 3 adete kadar 
ekstra stimulustan oluşan bir zincir ya da dizi üretir. 
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12.8.8 SNRT* Protokolü 

S1=600
User

pacing
stops

SNRT
Intervl S1=500

SNRT
('s')

P A

INS: 1: 600
2: 500
3: 420
4: 370
5: 330
6: 300
7: 280

 
SNRT protokolü, bir geçen saniye alarm zamanlayıcısını görüntüler ve pacing işlemini durdurduktan 
sonra S1’i bir SNRT tablosuna göre otomatik olarak azaltır. SNRT tablosuna, ekran SNRT 
protokolünde S1 parametrelerine veya AUTO_DECREMENT’e odaklı iken [INS] tuşuna basmak 
suretiyle erişilir. Buna alternatif olarak, AUTO_DECREMENT değişkeni, S1’i azaltmak için kullanılabilir 
(distribütörünüz tarafından kişiselleştirilebilir). 

* Not: SNRT değerinin hesaplanması, kateter ucundan IECG algılaması yapılırken doğru olarak 
çalışmayabilir; EPS320 Stimülatörü ile SNRT hesaplaması yapmak için harici ECG algılaması 
kullanınız. 

12.8.9 Burst_Pace Protokolü 

BURST_PACE

t t t t t t

('b')

TCL * % S1

TRAIN

Lower Min S1 than PACE
Option: 1. intra-burst decrement
            2. Limited Train
            3. Adaptive S1

 

BURST_PACE protokolü, 30ms’e kadar düşük S1 değerleri ile daha hızlı pacing yapılabilmesine 
olanak tanır (kendi Config Var-2 “Lower Limit for S1 in Burst” – Çoğuşma içinde S1’in alt sınırı 
değişkenine tabidir) Konfigürasyon Değişkeni 7, ‘burst’ pace durumunda Burst pace atlatması için 
Burst Pace’in yönlendirilmesi için kullanılabilir. 

12.8.10 AV Atrio-ventriküler Gecikmeli Protokol 

DELAYED_AV
('e')

S1 S1 S1

S2
Ch1-Atr:

Ch2-LV:
S2 S2

S1

S2

 

DELAYED_AC protokolü, S1’in ana pacing zaman aralığı olduğu ve S2 parametresinin atrio-
ventriküler gecikmeyi belirlediği ardışık A-V pacing işlemi sağlar. 

12.8.11 Overdrive Pace ve ATP Protokolleri 

 

Geçici OVERDRIVE BURST_PACE protokolüne atlamak (geçiş tuşu “O”) ve sonra da. OVERDRIVE 
pacing sahası ve nihai S1 değeri, OVERDRIVE protokolünün sonraki çağrılışında hatırlanacaktır. 
Geçiş tuşu F11, tek tuşa basılarak overdrive pacing işleminin yapılabilmesine olanak tanır. 

TRAIN=6
S1

LOAD_ATP
(Temporary)
('L')

PAUSE
S1-10

t t t t t t

TCL* 84%

t

S1-20

t t t

User

pacing
stops

PAUSE

 

ATP_AICD – anti-taşikardi pacing protokolü (geçiş tuşu “L”), Implante Edilebilir Defibirilatörlerde 
(AICD’ler) kullanılanlara benzer overdrive pacing protokolleri sunar.  
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12.8.12 Özel Protokoller 

Procedure – Prosedür menüsünde (“m), aşağıdaki özel protokoller bulunmaktadır: Bunlar kendini 
kendini açıklayıcı özelliktedir. 

 

Bi Ventriküler Pacing. Bu, Dört Kanal Çoklayıcı Kiti, MP3091 kullanılarak Four Channel Upgrade - 
Dört Kanal Terfisini gerektirir. 

Bi Ventricular
('m,e')

S1 S1 S1

S2

S3

Ch1-Atr:

Ch2-LV:

Ch3-RV:

S2

S3

S2

S3

S3= 50 S3= 0 S3= -50

S1

S2

S3

S1

S2

S3

 

Pace uygulanan S2. S2, S1’den farklı bir kanala atanarak S1 stimülusu arasındaki interpolasyonu 
sağlar. S2, 0 veya –ve olabilir ve bu da son S1 ile çakıştığı veya son S1’i geçtiği anlamına gelir:  

S2

Paced_S2
('m,i')

S1 S 1 S1 S1 S1 S1

Train = 4 S2

S1 S1 S1

S2

S1

S2=50 S2=20 S2= -20

 

Algılanan S2&S3. Algılanan birden çok ekstra stimulus, farklı kanallara / odacıklara gönderilir.  

S2 & S3 into different chambers

(se nsed)
TRAIN = 3

S2 PAUSESensed_S2&S3
('m,j')

t t t t t

S3
(sensed)
TRAIN =  3

S2

t t t

S3
Ch1-Atr:

Ch2-Vent:

S3 = -250 to +250ms

S3 = 60 S3 = 30  
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PPI Protokolü. Bu protokol, taşiaritmi sürüklenme çalışmaları sırasında Pacing Sonrası Aralığı 
görüntüler.  

 

 

Refraktör Yüksek Frekans Stimülasyonu. HF burst Ch1’de olmak üzere normal S1’den Ch2’ye.  S2 
Gecikmesi: S1’den S3’e. Minimum 30 ms S3 burst. 

S3 >=30mS

Refractory HFS
('m,f')

S2 Delay

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1

S3

S1

 

 

 
 
Yüksek frekanslı patlaması protokolünde, Eğer bir frekans ile ve tren belirtebilirsiniz ya uyaran bir dizi 
olarak Pacing uzunluğu. Örneğin (S1 = 40ms, uzunluğunda 3 ile tren) veya (S1 = 40ms, 80ms tren). 
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12.9 Yazılımın Ayarlanması 

Config – Konfigürasyon Menüsü. Çeşitli güvenlik sınırları ve seçenekleri de dahil yazılım 
konfigürasyonu, kurulumu gerçekleştiren teknisyen tarafından 'K' kısayol tuşuyla ulaşılabilen, parola 
korumalı CONFIG uygulaması kullanılarak müşterinin tercihlerine göre değiştirilebilir.  

 
Birden çok Protokol Varsayılan Değerinin kaydedilmesi. Protokol Parametrelerinin varsayılan 
ayarları için 8 adete kadar farklı set saklanabilir. “Alt-S” e basılmasından sonrası haricinde 
parametreleri yukarıda anlatıldığı şekilde kaydediniz, sekiz hafızadan birisini seçiniz. Bir protokolü “Alt-
R” geçiş tuşunun ardından belleğin numarasını girmek suretiyle geri yükleyiniz. 

12.10  Ses Konfigürasyon 

EPS320 Bona kişisel bilgisayarı, harici hoparlörlere (Bilgisayar ve SGU’da dahili olarak sesin 
üretilmesine devam edilirken) artık kullanım sırasında üretilen sesleri de vermektedir (stimulus sesi, 
algılanan ECG ve diğerleri). 

Uyarı: 

Hastada, fazla kasa akımları ya da yardımcı akımlardan kaynaklanan mikro elektrik  çarpılmalarını 
engellemek için, bağlı olan herhangi bir yükseltilmiş olan hoparlör, Micropace İzolasyon Trafosu 
MP3107 ya MP3355US, gibi tıbbi olarak izole edilmiş olan ana şebeke enerji kaynağı ile 
enerjilendirilmelidir; bağlı ekipmanları izole edilmemiş olan ana şebekeye asla bağlamayınız. 

12.11 Güvenlik Özellikleri 
Acil pacing için, F12 tuşuna basın. Bilgisayar SGU (aşağıda Adım 3) kullanım Yedekleme Manuel 
Pacing başarısız olursa; SGU kendisini başarısız olursa, (aşağıda Adım 4) Acil Pace kullanın. 

 

Şekil 15 Acil pacing için 
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12.12 Yazılım Hata Mesajları 

Hata mesajlarının bunlarla ilişkili yardım mesajları bulunmaktadır. Bazı durumlarda, yardım metni hata 
mesajı ile birlikte görüntülenir; hatalarda “h” tuşuna basılması ilgili yardım metnini görüntüler. 

Çalışma sırasında zamanlama hatası 

Stimülatör kullanılırken aşağıdaki mesaj belirebilir: 

Internal Error: STIM_OVERRUN: The Computer is not keeping up, stimulus timing may be inaccurate!  

(Dahili Hata: STIMÜLATÖR_OVERRUN: Bilgisayar işlemlere devam etmiyor. Stimulus zamanlaması 
doğru olmayabilir!) 

. Bu durum, bir tuşu sürekli basılı tutarsanız, yazılımı, klavyeye hizmet verme konusunda sık sık 
zorlarsanız ya da bilgisayarda herhangi bir problem olursa ortaya çıkar. Ardışık pacing büyük olasılıkla 
doğru olacaktır ancak, bu mesaj, herhangi bir oturumda sadece bir kez belirecek ve eğer gerekli ise 
hastanın pacing işlemine devam edebilmenizi sağlamak için oturumun geri kalanında bu hatanın tekrar 
edilmesi ihmal edilecektir. Bu hata algılamasını yeniden sağlayabilmek için, “Q” ile programdan çıkınız 
ve yazılımı yeniden başlatmak için komutları izleyiniz ya da bilgisayarı yeniden başlatınız. 

Çıkış sırasında program uyarıları 

Programdan çıkıldıktan sonra aşağıdaki mesaj görüntülenebilir. 

Program exited with Warnings, logged in file 'stim.log'. 

Bu, programın çalıştırılması sırasında bir uyarının yayınlanmış olduğu anlamına gelir. 

Eğer gerekli olursa daha fazla detay için distribütörünüzle irtibata geçiniz. 

Programdan normal bir şekilde çıkılmaması da bir Geri Kazanım Menüsünün görüntülenmesine sebep 
olacaktır. Geçerli olan son konfigürasyon ayarlarını geri yüklemek veya programı yeniden kurmak için 
önerilen menü elemanlarını izleyiniz. 
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12.13  Ek Yazılım Mesajlar 

12.13.1 Tavsiye Niteliğindeki İşaretler 

Bu kısacası danışma mesajlar, kullanıcıya bazı normal olmayan koşulları bildirmeyi amaçlamaktadır ki 
bunlar kullanıcının herhangi bir işlem yapmasını ya da cevap vermesini gerektirmeyebilir ve bu 
nedenle EP etüdünün gerçekleştirilmesini kesintiye uğratmaz. 

Bunlar, ECG Ekran Çubuğunun altında bulunan dört bölgeden birisinde görüntülenecek, ancak 
görüntülenmesi yalnızca birkaç saniye sürecektir. 
 

Donanımla ilgili 
Danışma 
Mesajlar 

Açıklama Tavsiye edilen işlem 

Noisy PC Comm SGU’dan gelen son RS232 veri paketinde 
bulunan PC tarafından algılanan dizi 
hatası 

PC ve SGU arasındaki 
SeriGüçlendirme Kablosunu 
(MP3033A)kontrol edin, 
yeniden takın veya değiştirin Noisy PC Comm-

Hw 
SGU’dan gelen son RS232 veri paketinde 
bulunan PC tarafından algılanan 
parite/çerçeveleme/overrun hatası 

Noisy SGU 
Comm 

PC’den gelen son RS232 veri 
paketindekiSGU tarafından algılanan 
parite hatası 

High Atrial 
Impedance 

Atrial kanalda yüksek empedans – 
hesaplananempedans > 4 kOhm veya 
çıkış gerilimi azami değerde iken akım < 
programlanan akımın%75’i. 

Kayıt ekipmanında bir 
kablonun çıkık olup olmadığını 
veya yanlış “StimülatörSetting” 
– Stimülatör ayarı 
olupolmadığını ve pacing 
kataterinin bütünlüğünü kontrol 
ediniz. 

High Ventr 
Impedance 

Yukarıdaki gibi ancak Ventriküler kanal 
için 

Ext Sync1 
Detected 

Ext.Sync1 giriş portunda algılanan Sync 
darbe girişi 
 

Kullanılmaz. Eğer bu işaret 
belirirse distribütörünüzle 
irtibata geçiniz 

Ext Sync2 
Detected 

Ext.Sync2 giriş portunda algılanan Sync 
darbe girişi 
 

Ext Power 
Disconnected 

Harici 15V güç kaynağı ayrılır (veya 
<2.5VDC). SGU, yedek batarya enerjisi ile 
çalışır. 

Harici gücü yeniden bağlayınız 

Backup Battery 
Low 

Yedekleme bataryasının şarjı azalmıştır Yeniden şarj edilecek harici 
enerjiyibağlayınız. Eğer 
kalmaya devam ederse, 
Yedekleme Bataryası bakım 
gerektirmektedir. 

Output 
Interference 

Çıkış akımı, kanallardan herhangi birisi 
için +/-%25 tolerans sınırları içinde 
değildir. 

Eğer işaret RF Ablasyonu ile 
ilgili iseihmal ediniz, aksi 
taktirde SGU servis gerektirir 

Prog Exception: Dahili SGU Problemi – program akışında 
kodtakılması olmuştur. 

Kod numarasını kaydediniz, 
hastayıEPS320 Stimulatörün 
ayırınız ve SGUiçin bakım 
talep ediniz 
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Yazılımla ilgili 
Danışma 
Mesajlar 

Açıklama Tavsiye edilen işlem 

Warn: S1< 
230ms! 

Kullanıcıyı, pacing işleminin 230 
ms’dendaha kısa bir süre içinde başladığı 
konusunda uyarır. Sesli alarm 
ilişkilendirilir. 

Eğer pacing’in S1 < 230 ms 
olmasıhedefleniyorsa, devam 
ediniz. 

Train Done Kullanıcıyı, S1’stimuluslarının TRAIN – 
ZİNCİR sayısının 
tamamlandığıkonusunda uyarır – sadece 
BURST veOVERDRIVE BURST 
protokollerinde 

Hiçbirşey gerekli değildir 

"Waiting for ECG 
Sync" 

ECG kanalından QRS sync’in 
gelmesinibekleyen pacingin başlatılması 

Eğer QRS algılaması zayıfsa, 
daha iyi biralgılama için ECG 
kazancını veya ECG / IECG 
kaynağını ayarlayın. Mevcut 
olduğu her yerde algılama için 
harici ECG’yi kullanınız. 

Sync Timeout! Sync_To parametre ayarı ve pacingbaşlar 
ancak > Sync için herhangi bir QRS 
algılanmaz. Config Var 8 ile zaman aşımı 
süresi ayarlanır 

Hiçbirşey gerekli değildir 

[INS] sets S1 INS tuşuna basarak kullanıcının 
SNRTtablosuna erişebileceği SNRT 
protokolüne giriş sırasında hatırlatma 
mesajı 

S1 değerlerinin SNRT 
tablosunu 
ayarlamakistiyorsanız INS 
tuşuna basınız 

Ectopic->Trigg “Prematures Detect” etkin 
durumdaolduğunda, kullanıcıyı, bir Çıkış 
Sync (tetikleyici) darbesinin bir Ectopic 
atışa cevaben gönderildiği konusunda 
bilgilendirir 

Hiçbirşey gerekli değildir 

EB,[Esc]toTrigg “Prematures Detect” etkin 
durumdaolduğunda ve sadece tek bir 
tetikleyici için ayarlı olduğunda, bu mesaj, 
Sync çıkışı yaratmayan 2. ve bunu izleyen 
algılanan ektopiklerle birlikte belirir ve 
kullanıcıya Esc tuşuna basılmasının Sync 
Output’u yeniden etkinleştireceğini 
hatırlatır 

Hiçbirşey gerekli değildir 

Use ESC Kullanıcı Çıkış için yanlış 
tuşlarıkullanmaktadır – görüntülenen 
menüde Esc tuşunun kullanılması 
gereklidir. 

ESC tuşuna basınız. 

Stuck key Ard arda aynı kez 30 kereden 
fazlabasılmıştır – bir başka deyişle sürekli 
basılmıştır 

Eğer arızalı ise tuşu serbest 
bırakınız veyaklavyeye bakım 
yapınız 

Burst Key Lock! S1 < 100 ms içinde Burst pacing 
sırasındatuşa basılmıştır. Parametreleri 
değiştirmek için pacing durdurulmalıdır. 
Bir tuşa ard arda üç kez basılması bunun 
yerine bir metin mesajını görüntüler 

Parametreyi değiştirmek için 
pacing işlemini durdurunuz. 

Upper RR Limit: 
xxx 

Rsynced_SX protokollerinde[RR interval 
less His_Coincident_S2] önceden 
ayarlanmış bir maksimum xxx değerini 
(tipik olarak 1060 ms) aşar. 

Eğer SVT algılaması az ise, 
QRS algılamasınıiyileştirmek 
için ECG kaynağını ayarlayınız 

S2 = RR – xxx Rsynced_SX protokollerindehesaplanan 
S2 değerini belirtir 

Hiçbirşey gerekli değildir 
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Yazılımla ilgili 
Danışma 
Mesajlar 

Açıklama Tavsiye edilen işlem 

90% RR = xxx F9 tuşuna basıldığında görüntülenir, 
S1’inhesaplamasının ölçülen RR 
aralığının %90’ıolduğunu belirtir 

Eğer doğru ise hesaplanan 
zaman aralığınıkullanınız. 

Invalid RR Ölçülen RR aralığı geçerli olan 
aralığındışında olduğunda Burst, 
Overdrive, RSynced_SX protokollerinde 
görüntülenir – genellikle aşırı ya da az 
algılama nedeniyle 

ECG algılamasını düzeltiniz. 

xxx % RR = xxx Burst ve Overdrive protokollerinde 
S1’inhesabını ölçülen RR aralıklarının 
yüzdesi olarak görüntüler 

Eğer doğru ise hesaplanan 
zaman aralığınıkullanınız. 

Lower Limit xxx S1’in ayaralanması için yapılan bir 
teşebbüs,Konfigürasyon Menüsünde 
ayarlanmış olan değerin ALTINDA 
Decrement - Azalma veya Train – Zincir 
parametresi 

Sınırlar içinde yeni değer 
giriniz 

Upper Limit xxx S1’in ayaralanması için yapılan bir 
teşebbüs,Konfigürasyon Menüsünde 
ayarlanmış olan değerin ÜSTÜNDE 
Decrement - Azalma veya Train – Zincir 
parametresi 

Sınırlar içinde yeni değer 
giriniz 

Timing Error Bilgisayar ve SGU saatleri 
arasındadoğrulamada kesinlik yoktur 

Stimulus zamanlaması yanlış 
olabilir – üçüncüşahıs 
ekipmanı ile stimülasyon 
zamanlamasını doğrulayınız. 
Micropace Stimulatörün 
sistemine servis yapınız. 

Unstable RR ATP protokolünde S1 aralığının adaptif 
olarak hesaplaması sırasında RR 
aralığıkararlı değildir 

ECG sinyalini / QRS 
algılamasını kontrol ediniz / 
iyileştiriniz 

Output 
Interference 

Kanallardan herhangi birisi için dışarı 
verilenakım toleransın %25 dışındadır; 
çıkışta RFenerjisinin enterferansından 
ötürü olabilir. 

Enterferansı kaldırınız; eğer 
kalmaya devamederse SGU’ya 
bakım yapınız 

Tablo 7 Tavsiye niteliğindeki mesajlar ve tavsiye edilen işlemler 

12.13.2 Metin Mesajları 
 

Tavsiye Niteliğinde 
Mesaj Notu 

(NOTE – NOT...) 

 Bu mesajlar, kullanıcıyı gerekli talimatlar veya bilgilendirici verilerle 
bilgilendirir, ve kendi kendini açıklayıcıdır. 

 Bunlar, normal olan ya da çalışma sırasındaki normal olmayan ve 
düzeltilebilir program koşullarını temsil eder 

 Bir kullanıcı işlemi gerektirir ve programı sonlandırmaz. 

Çalışma Sırasındaki 
Uyarılar 

(WARNING...) 

 Bu mesajlar, kullanıcıyı olası doğru olmayan ve uygun olmayan 
işlemler konusunda uyarır 

 Bunlar kullanıcının bir işlem yapmasını veya bir işlemi 
onaylamasını gerektirir ve programı sonlandırmaz. 
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Veri Hata Mesajları 
(DATA_ERR ...) 

 

Dosya Hata Mesajı 
(FILE_ERR...) 

 

Çalışma Sırasında 
Hata Mesajları 
(RUN_ERR...) 

 Önemli hatalar tespit ettiğinizde, Stimülanı kullanmayı kesin ve 
servis için distribütörünüze veya Micropace’e danışın. 

 

12.14  Programın Ayarlanması – CONFIG – KONFİGÜRASYON 
menüsü1 

Güvenlik sınırlamaları da dahil, programın çalışmasını kontrol eden çok sayıda parametre bir 
konfigürasyon dosyasına kaydedilir ve yetkili Micropace temsilcileri tarafından değiştirilebilir. Daha 
fazla bilgi için, Micropace veya yetkili temsilcisine danışın. 

Konfigürasyon menüsü “K” geçiş tuşu ile çağrılabilir.. Parametreler, Konfigürasyon Menü Sayfasında 
Tablo 8’te gösterilmektedir. 

Kullanıcı Konfigürasyon şifresi “henry” veya 4546’dır 

                                                      
1 Programın kurulum sırasında saha tercihlerine göre yapılandırılması için şirket temsilcisinin 
kullanımına özel olan, parola korumalı bir özelliktir. 
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+------- EPS320 Ver:3.21     USER - Configuration      Protocol: Pace  -------+ 
¦                                                                             ¦ 
¦ >>PGDN/Enter->Service Page  ---   --³  21 Min.auto Sx for RSync_Sx :      ms¦ 
¦ 1 Minimum S1 for PACE     :       ms³  22 Tachy Detect Interval    :      ms¦ 
¦ 2 Absolute Min S1,eg BURST:       ms³  23 His-coincident RSynced_Sx:      ms¦ 
¦ 3 Minimum  Sx (S2-S7)     :       ms³  24                          :        ¦ 
¦ 4 Min.auto S1 for ATP     :       ms³  25 Temp Prot.Boosted Current:      - ¦ 
¦ 5 Min.auto S1 WENCKE/SNRT :       ms³  26 ECG gain Atrial Chan     :      - ¦ 
¦ 6 Min.auto S1 for BURST   :       ms³  27 ECG gain Ventric Chan    :      - ¦ 
¦ 7 Burst -> Overdrive Burst:       - ³  28 ECG gain Ext1            :      - ¦ 
¦ 8 Sound Output Source     :       - ³  29 ECG gain Ext2            :      - ¦ 
¦ 9 F9 %RR Percentage       :       - ³  30 Soft QRS Detect Setup    :      - ¦ 
¦10 Sync1out on(Train+1-n)S1:       - ³  31 QRS Blanking Time-HWare  :      ms¦ 
¦11 Decr/Incr N'ERP by Table:       - ³  32 QRS Sync Timeout         :      ms¦ 
¦12 W'ke/Brst Autodec'Period:       ms³  33                          :      - ¦ 
¦13 SNRT Auto Stop          :         ³  34 No of Hints ( 13,0=off)  :      - ¦ 
¦14 SNRT Duration           :       s ³  35                          :        ¦ 
¦15 Repeats Multi_Sx Extra's:       - ³  36 Idle Safety Timeout      :       s¦ 
¦16 En Wencke Log Decremt'n :       - ³  37 Sense Sound              :      ms¦ 
¦17 En Wencke Beat Decrement:       - ³  38 Pace  Sound Duration     :      ms¦ 
¦18 Rate-adaptive Burst S1  :       % ³  39 Default Setup   No.(1-8) :      - ¦ 
¦19 ATP Intraburst Decrement:       - ³  40 Set Global FACTORY PRESET:      - ¦ 
¦20 Touch Scrolling of Menu :         ³  41 Initial Input Method     :      - ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 

1. Minimum S1 for Pace ...........  Çoğuşma (burst) olmaması sırasında izin verilen asgari S1 değeri örn. Pace 
protokolleri 

2. Absolute Min S1,eg Burst .....  Burst, Overdrive Pace, ATP prokolleri sırasında izin verilen asgari S1 değeri 
3. Minimum Sx (S2-S7) ............  S2 to S7 (S2’den S7) nin izin verilen asgari değeri 
4. Min. auto S1 for ATP ............  ATP protokolünde otomatik azaltma ile erişilmesine izin verilen asgari S1 değeri. 
5. Min.auto S1 WENCKE/SNRT  Wenckebach ve SNRT Protokollerinde otomatik azaltma ile erişilmesine izin verilen 

asgari S1 değeri 
6. Min.auto S1 for Burst . ..........  Burst protokolünde otomatik azaltma ile erişilmesine izin verilen asgari S1 değeri 
7. Burst -> Overdrive Burst .......  Protokolü Atlatmak için Burst protokolünün yeniden yönlendirilmesi 0= Yok 1= yeniden 

yönlendirme 
8. Sound Output Source ...........  Ses Kaynağı; 0=yok, 1=sadece PC hoparlörü, 2=Harici hoparlör, 3=Her ikisi de 
9. F9 %RR Percentage . ...........  F9 – S1 = %RR yüzdesini ayarlar; aralığı 50% ila 99%. 
10. Sync1out (Train+1-n)S1 .....  Kayıt cihazını tetiklemek için Send Sync darbesi açık (sürücü zincir+1-n değeri), 

(1=son sürücü darbe). 
11. Decr/Incr N'ERP by Table ...  Nodal_ERPWnin Artışı/Azalışı değer Tablosundan belirlenir– parametrenin 

üzerindeyken INS tuşunu kullanınız 
12. W'ke/Brst autodecr’Period..  Wencke ve Burst Pace Interval protkolllerinde otomatik azalış arasındaki S1 değeri 
13. SNRT Auto Stop . ...............  SNRT zamanlayıcısının zamanlama süresinin dolması üzerine pacing durur. 
14. SNRT Duration.. .................  Her bir SNRT pacing zincirinde alarma kalan süre. 
15. Repeats MULTI_SX Extra's.  Azaltmadan önce VT ekstralarını tekrar eder. NB değerini 2’den 3 adet tekrarlanan 

zincire çıkarır. 
16. En Wencke log Decremt'n ..  S1, Wenckebach sırasında logaritmik olarak otomatik azaltılır, bir başka deyişle azalan 

adımlarla 
17. En Wencke beat Decrement Her bir “TRAIN” – ZİNCİR stimulus sayısında Wenckebach otomatik azalması 

meydana gelir. 
18. Rate-adaptive Burst S1 ......  Burst ve Overdrive protokolündeki ilk S1değeri RR aralığının yüzdesi olacaktır; 

0=devre dışı 
19. ATP intraburst Decrement ..  S1 değerindeki Intraburst azalması, bir başka deyişle tarama 
20. Touch Scrolling of Menus ...  Parmağınızla menüler arasında dolaşmanıza izin verir. 
21. Min.auto Sx for RSync_Sx ..  RSynced_SX protokolü için otomatik olarak azaltılan asgari Sx değeri. 
22. Tachy Detect Interval ..........  StopOnTachy Pause modu için varsayılan taşikardi algılama aralığını belirler. 
23. His coincident RSynced_Sx  S2’nin His karşılığının hesaplanması için nominal HV aralığını ayarlar (RR-HV). 
24.  
25. Temp Prot.Boosted Current  Pacing akımı bu miktarda yükseltilir (mA veya % olarak). 
26. ECG gain Atrial Chan. ........  Atrial kateter ucu ECG’si için kazanç ECG, 1= en düşük kazanç, 4=en yüksek. 
27. ECG gain Ventric Chan . ....  Ventriküler kateter ucu ECG’si için kazanç ECG, 1= en düşük kazanç, 4=en yüksek. 
28. ECG gain Ext1 .. .................  Harici olarak yükseltilen ECG için kazanç ECG, 1= en düşük kazanç, 2=en yüksek. 
29. ECG gain Ext2 .. .................  Harici olarak yükseltilen ECG için kazanç ECG, 1= en düşük kazanç, 2=en yüksek. 
30. Soft QRS Detect Setup .......  QRS Algılama menüsü için varsayılan ayar 
31. QRS Blanking Time-HWare  Asgari Donanım RR algılayıcısı boşaltma süresi – sadece Var 30 ‘0’ olduğunda 

kullanılır. 
32. QRS Sync timeout ..............  Zaman aşımı süresi içinde herhangi bir QRS algılanmazsa, pacing tetiklenir.. 
33.  



KULLANIM TALİMATLARI KLAVUZU 

Page 46 of 51 TÜRKÇE 

34. No of Hints ( 14,0=off) ........  Programın başlatılması sırasında gösterilecek ipucu sayısı, 0= devre dışı. 
35.  
36. Idle safety timeout ..............  Bu zaman tetikleyici beklemesi için boşta klavye, devam için ESC tuşuna basılmalıdır 
37. Sense sound ......................  Her QRS algılaması ile çıkarılan sesin süresi. (ses seviyesinin yerine) 
38. Pace sound Duration ..........  Her stimulusta PC ev SGU tarafından çıkarılan sesin süresi (ses seviyesinin yerine) 
39. Default Setup No (1-5). .......  Porgramın başlatılması sırasında yüklenen ayarlar. 
40. Set Global Factory Preset...  Tüm program parametrelerini fabrika ayarlarına geri getirir 
41. Initial Input Method .............  Giriş cihazı; 1=Her ikisi de, 2= Sadece dokunmatik ekran, 3= Sadece klavye  
 
Not: Daha fazla bilgi almak için öncelikle imleci değişkenin üzerine getiriniz ve 'h' tuşuna basınız. 

Tablo 8 Konfigürasyon Menü Sayfası 
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1133  EPS320 STIMULUS ÜRETEÇ BİRİMİ 

Stimlab™ sistemi, kardiyak stimülasyonlarının üretimi için EPS320 Stimülus Üreteç Birimini (SGU) 
kullanır. EPS320, bilgisayar kontrolü altında Yazılımdaki PACE_SITE ayarına göre SM Kutusunun dört 
çıkışına çevrilen iki adet bağımsız opto izolasyonlu stimülasyon kanalına sahiptir. 

 

13.1  EPS320 Stimulus Üreteç Biriminin yerleşimi 

Şekil 16 te gösterilen ön panelin aşağıda soldan sağa açıklandığı üzere dört bölümü vardır. 

 

 

Şekil 16 EPS320 Stimulus Üreteç Biriminin ön paneli 

En solda bulunan dört adet güç belirteç lambaları: 

(i) Ana Enerji (yeşil/sarı) 

 YEŞİL YANAR DURUMDA – şebeke gerilimi bağlıdır ve birim POWER – GÜÇ 
anahtarından açılmış, yedekleme bataryası şarj olmaktadır, Stimulus Üreteç Birimi, 
PC CONTROL veya BACKUP MANUAL işletim modundadır. 

 YEŞİL Işıldayan - şebeke güç, BEKLEME modunda birimi bağlanır; Yedek pil şarj. 

 SARI – Şebeke enerjisi vardır ancak birim kapalıdır; yedekleme bataryası şarj 
olmamaktadır. 

(ii) Batarya Enerjisi (turuncu) – şebeke enerjisi yoktur, batarya ile çalışmaktadır. Tam olarak 
 şarjlı olan bir batarya ile asgari 2 saatlik bir işletim beklenmektedir. 

(iii) Batarya Az (kırmızı) – bataryanın şarjı azalmıştır, yaklaşık olarak sadece 10 dakikalık bir 
 işletim süresi kalmıştır. 

(iv) PC Pace Denetimi (yeşil) – Seri RS232 veri linki çalışmaktadır ve Stimülatör, bilgisayarın 
 denetimi altındadır.  

     ENERJI    Elle Yedekleme     Yeşil Normal Pace          Acil Durum  
      LED’s            Pace           Çıkışı Soketi       Pacing 
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Elle Yedeklemeli Pace Denetimi: 

Bilgisayar, bir enerji arızasından, donanım sorunundan veya yazılımın çökmesinden dolayı görevini 
yapamazsa, Stimülatör, Bilgisayarla olan iletişimin koptuğunu algılayacak (izleme iletimlerinin 
kaybından ötürü) ve otomatik olarak Elle Yedeklemeli Pace moduna geçecektir.. Pacing daha sonra 
PACE ON/OFF tuşuna basılarak açılıp kapatılabilir. Darbe genişliğinin 2ms ile sınırlandırılmış 
olduğuna dikkat ediniz. 

Pace Çıkışı: 

Two green LED's marked Atrium and Ventricle light briefly when stimulation pulse is generated (NB 
the LED blink dur Atrium ve Ventricle etiketleri ile işaretlenmiş iki adet yeşil LED, stimülasyon darbesi 
üretildiği zaman kısa süreli olarak yanar (Not: LED’in yanıp sönme süresi, görünürlüğü sağlamak için 
pacing darbesinin süresinden daha uzun hale getirilmiştir). 

Check Lead etiketini taşıyan iki adet LED, son stimulus darbesi sırasında bir yüksek empedans 
durumunu işaret eder, bir başka deyişle programlanan akım, çok yüksek empedanstan dolayı 
verilmez. Bu, genellikle devrenin bağlantısının ayrılmasından veya kırık bir kablodan/bağlantıdan 
kaynaklanır. 

Acil Durum Sabit Pace Çıkışı: 

Stimulus Üreteç Biriminin kendisinin arızalanması gibi küçük bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, 
bir başka deyişle, stimülatör, BACKUP MANUAL PACING – ELLE YEDEKLEMELİ PACING modunda 
olsa dahi pacing işlemini gerçekleştirmiyorsa ve hasta acil olarak pacing yapılmasına gereksinim 
duyuyorsa, Operatör, yeşil fişi PACE OUTPUT soketinden dışarı çekebilir ve bunu PACE OUTPUT 
soketinin sağında bulunan kırmızı EMERGENCY FIXED PACE OUTPUT soketine takabilir. Pacing 
ucunun empedansı otomatik olarak 100bpm, 5mA akım ve 2ms’lik süreli olarak pacing işlemini derhal 
başlatan (sadece ventrikül), Acil Durum Sabit Hızlı Pacing işlemini başlatır.  

13.2 EPS320 Stimülatör Bağlantıları 

 

Şekil 17 Stimulus Üreteç Biriminin arka paneli üzerinde bulunan konnektörler 

Power On/Off – Enerji Açma/Kapama 

Bu, Stimulus Üreteç Biriminin ana güç anahtarıdır.  

Power Input – Güç Girişi 

Harici Güç girişi. Yalnızca Micropace tıbbi sınıf güç beslemesine bağlayın (Parça No. MP3074). Birim 
15 VDC’de 1,5A’lik akım alırken Redel 2 pin soketinden ölçüldüğünde ortalama 750 mA akım çeker.  

Bilgisayar Link Portu 
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Bilgisayarın COM1 portuna seri RS232 veri linki; DB9 konnektör. Sadece Micropace Seri RS232 
Güçlendirme Kablosu (Parça No. MP3033A) kullanınız,  

ECG-1 Input - Girişi ve ECG-2 Input – Girişi 

Yüksek seviyeli ECG 6.5mm telefon jak girişleri. Giriş gerilim aralığı ±1.0 Volttur. Giriş empedansı 
47kOhm olduğundan, kaynak empedansı 4,7 K’ın altındadır.  

Sync-1 Output – Çıkışı 

Bu port, stimülasyon sırasında, değişik süreler boyunca bir CMOS mantığı (pozitif 5V), 200 ms’lik 
mantıksal darbesi sağlar.  

AUxiliary Port – Yardımcı Port 

Bu port, tek bir DB15 konnektörü aracılığıyla yukarıdaki ECG Girişlerine ve Sync çıkışına ve aynı 
zamanda iki adet ilave Sync çıkışına ve iki adet Sync girişine bağlanabilmeye olanak tanır. Bu, 
Stimulus Çoklayıcı Kutusunu denetlemek için de kullanılabilir.  

13.3 EPS320 Stimulus Üreteç Birimi üzerindeki Donanım Hata 
Mesajları 

Donanım hataları, “Pace Interval” – Pace Zaman Aralığı ve “Current” – Akım olarak isimlendirilmiş olan 
7 basamaklı LED ekranlar üzerinde görüntülenirler ve Stimulus Üreteç Biriminin işletimsel arızalarını 
gösterirler. 
 

Hata Mesajı 
Hatanın 
Adı 

Açıklama Tavsiye edilen işlem 

C,P,U,_,E,r,r CPU 
Error 

CPU’nun kendi kendine yaptığı 
testte sorun 

Distribütörünüzle temasa geçiniz 

P,O,r,_ ,E,r,r POR 
Error 

Donanım gözetim kendi kendine 
testi başarısız oldu 

Distribütörünüzle temasa geçiniz 

 b,u,t,n ,E,r,r  Button 
Error 

Ön panel tuşlarından herhangi birisi 
ON – AÇIK konumda takılı kalmıştır 

Distribütörünüzle temasa geçiniz 

S,O,F,t,x,x,x Software 
Error 

Xxx herhangi bir üç basamaklı 
sayıdır. Yazılımın çalışması, akış 
tuzak numarasını kaçırmıştır. 

Distribütörünüzle temasa geçiniz 

 _,I,N,t  Interrupt 
Error 

Bellenim program akışısn hata Distribütörünüzle temasa geçiniz 

 b,A,t,t ,E,r,r Battery 
Error 

Birim, batarya ile çalışırken batarya 
boşalmıştır. Stimulus Üreteç Birişimi 
çalışamaz 

Harici gücü yeniden bağlayın ve 
Backup Enable tuşuna basın 

 b,A,t,t , ,L,O
  

Battery 
Low 

Kendi kendine yapılan test sırasında 
Yedekleme Bataryasının < 8.6 V 
olduğu bulunmuştur. Stimülatörü 
yedekleme bataryası ile 
çalışmayacaktır, bir başka deyişle, 
harici enerji ile çalışmayacaktır. 

Eğer harici enerji bağlı ise 
Stimülatörü kullanmaya devam 
edebilirsiniz. Kullanım sırasında 
dahili batarya şarj edilecektir 

 E,b,a,t,E,r,r  Emerg. 
Batt 
Error 

Acil Durum Bataryasının kendi 
kendine yapılan testleri başarısız 
olmuştur. 

Acil Durum Pace Bataryasının 
değiştirilmesi için distribütörünüzle 
ya da biyomedikal mühendislik 
bölümü ile temasa geçiniz. 
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Hata Mesajı 
Hatanın 
Adı 

Açıklama Tavsiye edilen işlem 

 t,E,S,t ,E,r,r Test 
Error 

Stimulus üretim veya güvenlik 
devrelerinin kendi kendine testlerde 
başarısız olması 

Distribütörünüzle temasa geçiniz 

r,A,t,E ,E,r,r Rate 
Error 

Yüksek Stimülatör Hızı algılanmıştır. 
Birim, 300 ms’den daha az aralıkta 
istenmeyen iki adet darbe 
algılamıştır. Bu, stimülatör 
çıkışındaki veya iletişim 
kablosundaki gürültüden (örn. RF 
Ablasyon gerilimi) kaynaklanabilir. 

Stimülatörü hastadan ayırınız. PC 
ve Stimulus Üreteç Birimi 
arasındaki kablonun sağlam bir 
şekilde takılı olduğunu kontrol 
ediniz ve stimülatör çıkışlarındaki 
herhangi bir enterferansı ortadan 
kaldırınız. Stimulus Üreteç Birimini 
“Backup Enable” tuşuna basarak 
sıfırlayın. Eğer hata devam ederse 
distribütörünüzle temasa geçiniz 

 _,d,c,_,E,r,r DC Error DC Çıkışı algılandı. Bu, çıkış 
kanalındaki bir arızadan veya 
stimülatör çıkışındaki gürültüden 
kaynaklanabilir (örn. RF Ablasyon 
gerilimi). Bu, istenmeyen aritmilere 
sebep olabilir 

Stimülatörü hastadan ayırınız. PC 
ve Stimülatör çıkışlarındaki 
herhangi bir enterferansı ortadan 
kaldırınız. Stimulus Üreteç Birimini 
“Backup Enable” tuşuna basarak 
sıfırlayın. Eğer hata devam ederse 
distribütörünüzle temasa geçiniz 

 _,t,o,L ,E,r,r Toleranc
eError 

Darbe Tolerans hatası. 200’den 
daha fazla darbe +/-%25’lik tolerans 
sınırının dışına çıkmıştır. 

Stimülatör çıkışlarındaki herhangi 
bir enterferansı ortadan kaldırınız. 
Stimulus Üreteç Birimini “Backup 
Enable” tuşuna basarak sıfırlayın. 
Eğer hata devam ederse 
distribütörünüzle temasa geçiniz 

N,o,P,C,E,r,r  No PC 
Error 

PC’deki bir arızadan ya da iletişim 
kablosunun sökülmesinden ötürü bir 
süre için PC ile herhangi bir iletişim 
kurulamaz. 

PC ve Stimulus Üreteç Birimi 
arasındaki kablonun sağlam bir 
şekilde takılı olduğunu kontrol 
ediniz. Bunları kapatıp açmak 
suretiyle PC ve Stimulus Üreteç 
Birimini yeniden başlatınız 

 r,E,r,r , E,r,r Receive 
Error 

Seri RS232 veri linki hataları alır. PC ve Stimulus Üreteç Birimi 
arasındaki veri linkinde gürültü. 
Kabloyu kontrol ediniz. 

Tablo 9 Tablolanmış Hata Mesajları 
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1144  HATA GİDERME 

Micropace Stimülatör yazılımı, bilgisayar açıldığında başlamaz. 

(i) If Eğer bilgisayar klavyeye cevap vermiyorsa, tüm kablo bağlantılarını kontrol ediniz ve 
bilgisayarı kapatıp açınız. Eğer bilgisayar hala cevap vermiyorsa, bilgisayarın tamir 
edilmesi gerekebilir.  

Pacing yakalama işlemini (capture) gerçekleştirmiyor ve ekranda herhangi bir stimulus 
yapısı yok. 

(i) Eğer Stimulus Üreteç Biriminin üzerinde uygun kanalda Atrium veya Ventrikül LED’ler 
 yanıp sönüyorsa: 

 Eğer Check Lead – Ucu Kontrol Et Led’i yanıp sönüyorsa, Stimülatör büyük olasılıkla 
doğru çalışmaktadır ve kataterin ya da kablafın bir yerinde bir kırıklık vardır, küçük bir 
olasılıkla da pacing kablosu myokardiuma temas etmemektedir. 

(ii) Atrium veya Ventrikül LED’leri uygun kanal üzerinde yanıp sönmüyorsa:  

 Eğer Mains Power – Şebeke Enerjisi LED’i yeşil değil de sarı ise, Stimulus Üreteç 
Birimi kapalıdır – bunu arka panelden açınız. Eğer LED hiç yanmıyorsa, güç 
kaynağında/şabeke enerji bağlantısında bir sorun vardır – bunu kontrol edin ve gücü 
geri gelmesini sağlayınız. 

 Bilgisayar ve Stimulus Üreteç Birimi arasındaki bağlantıyı kontrol ediniz. 

 Son olarak, Stimulus Üreteç Biriminin modunu, BACKUP ENABLE tuşuna basarak 
BACKUP MANUAL PACE moduna getiriniz. PACE ON/OFF tuşuna bir kez basınız. 
Eğer Stimulus Üreteç Birimi her iki kanalı da pace ederse, Atrium ve Ventricle 
lambaları yanar, bu durumda Bilgisayarda veya iletişim hattında bir sorun vardır. 
Yardım için distribütörünüzle temasa geçiniz. 

Pacing yakalama işlemini (capture) gerçekleştirmiyor ancak ekranda stimulus yapısı 
görüntüleniyor. 

(i) Akımın uygun olmayabileceğini göz önünde bulundurunuz, akım çıkışını arttırmayı 
 deneyiniz.  

 Check Lead – Kontrol Ucu LED’inin yanıp söndüğün kontrol ediniz, daha sonra pacing 
kablosunun infrakte miyokardium ile temas edip etmediğini ve yeniden konumlandırma 
gerektirip gerektirmediğini kontrol ediniz, bu kırılmış bir iletkenden dolayı yüksek 
empedansa sahip olabilir. 
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1155  BAKIM 

15.1 Bataryalar 
Dahili şarj edilebilir piller sadece servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir; değiştirme programı için 
Stimulus Jeneratör Ünitesi, MP3008 alt tarafındaki etiket bakın. 

15.2 Bakım ve Kalibrasyon 

(i) Tavsiye edilen haftalık önlemsel bakımlar: 

 Klavyenin doğru olarak çalıştığını denetleyiniz, klavyeyi temizletiniz ve kontrol ediniz. 

 Kablolarda herhangi bir hasar olup olmadığını denetleyiniz – tekerlekli arabanın 
tekerlerinin altında kalması gibi 

(ii) Teknik Açıklama açıklandığı gibi yıllık önleyici servis yapın. 

15.3 Temizlik Talimatları 

(i) Stimülatör, üzerine sıvıların dökülmesine karşı korumalı değildir ve Operatör onu 
 özellikle klavyenin üzerine kan damlaması veya klavyenin, Stimulus Üreteç  Birimi veya 
 bilgisyarın üzerine içecekler gibi sıvı maddelerin dökülmesinden  kaynaklanabilecek  olan 
 pislenmeye karşı korumalıdır.  

(ii) Tüm stimülatör sistem bileşenleri, %10 amonyak veya %10 çamaşır suyu, izopropil 
 alkol, Cidx veya beyaz sabun gibi standart hastane temizlik ajanları ile nemlendirilmiş 
 yumuşak bir bez kullanılarak haricen temizlenmelidir. Ekipmanın üzerine ajanları 
 püskürtmeyiniz veya dökmeyiniz ve aseton çözücüler kullanmayınız. 

(iii) Eğer dokunmatik ekranı  steril alanın bir parçası olacaksa, bunun üzerine sıvıların  
 veya vücut sıvılarının sıçramasını engellemek için dokunmatik ekranı steril plastik  
 bir torba ile örtün. 

15.4 Servis Yapılabilme Ömrü ve İmha 

(i) Stimülan sistemi ve aksesuarları için beklenen kullanım ömrü 7 yıldır  

(ii) Devreden çıkarıldıktan sonra, kurşun asit batarya, Stimulus Üreteç 
 Biriminden  sökülmeli  ve onaylanmış bir imha ve geri dönüşüm tesisi 
 tarafından kurşun ve asit  içeren ürünleri imha prosedürü uyarınca imha 
 edilmelidir.. Geri Dönüşüm Pasaportu belgesine Micropace web 
 sitesinden ulaşılabilir: www.micropace.com.au. 

(iii) Equipment so marked (right) must be Tüm AB ülkelerinde uygulanması 
 zorunlu olan AB mevzuatı uyarınca, sağ taraftaki işareti taşıyan elektrikli 
 ve elektronik ürün atıkları kesinlikle normal ev çöpüyle birlikte 
 atılmamalıdır. Monitörler ve sinyal kabloları veya güç kabloları gibi 
 elektrik aksesuarları da bu kapsama girmektedir. Micropace 
 Stimülanınızı atmak istediğinizde, lütfe Distribütörünüze veya doğrudan 
 Micropace’e danışın. 
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